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1면책사항
이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Flexicon A/S는 본 문서에 포함된 어
떠한오류에대해책임지지않으며사양은예고없이변경될수있습니다.

경고: 이 제품은 환자와 연결하는 용도로 사용하지 마십시오.

이로고는 PF7+의독점적기능임을의미합니다.

2인증
인증문서는다음페이지에서확인하실수있습니다.
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2.1적합성 선언

Watson-Marlow Limited 
Falmouth 
Cornwall 
TR11 4RU 
England

1. PF7/PF7+ Peristaltic Filler.

2. Manufacturer: 
Watson Marlow Ltd 
Bickland Water Road 
Falmouth
TR11 4RU 
UK 

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

4. All models and versions of the PF7/PF7+ series of peristaltic filler with all approved pumpheads, tubing and 
accessories. 

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 
Machinery Directive 2006/42/EC 
EMC Directive 2014/30/EU 
ROHS Directive EU 2016/863 

6. Harmonised standards used: 
BS EN 61010-1:2010+A1-2019 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and 
laboratory use Part 1: General Requirements 
BS EN 61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements Part 1: 
General Requirements 
BS EN 60529:1992+A2:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) 

7. Intertek Testing and Certification Ltd, No: 3272281, performed compliance testing to UL 61010-1:2012 and CSA 
C22.2#61010-1-12:2012 and issued certification of compliance to these standards.
Signed for and behalf of:
Watson Marlow Ltd
Falmouth, 01 April 2021

Simon Nicholson, Managing Director, Watson-Marlow  Limited 
Watson-Marlow  Fluid Technology  Group Telephone +44 (0) 1326 370370 
A Spirax-Sarco Engineering plc company 

EU declaration of conformity 



2.22 편입 선언(Declaration of incorporation)

 

 
Watson-Marlow Limited 
Falmouth 
Cornwall 
TR11 4RU 
England 

1. Manufacturer: 
Watson Marlow  Ltd 
Bickland Water Road 
Falmouth 
TR11 4RU 
UK 
 

2. Person authorised to compile the technical documentation: 
Nancy Ashburn 
Design and Engineering Director 
Watson Marlow  Ltd 
Bickland Water Road 
Falmouth 
TR11 4RU 
 

3. All models and versions of the PF7/PF7+ series of peristaltic filler with all approved pumpheads, tubing and 
accessories. 
 

4. The essential Health and Safety requirements (Annex 1) of the Directive have been applied and fulfilled and the 
relevant technical documentation has compiled in accordance with part B of Annex VII of the directive. This unit is also 
in compliance with the following directives: 
Machinery Directive 2006/42/EC 
EMC Directive 2014/30/EU  
ROHS Directive EU 2016/863 

5. We undertake to transmit, in response to a reasoned request, by appropriate national authorities, relevant information 
on the partly completed machinery identified above, and shall be without prejudice to our intellectual property rights. 
The method of transmission shall be by mail or email. 
 

6. In accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC this unit must not be put into service until the final machinery 
into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the directive where 
appropriate. 
 
Signed for and behalf of:   
Watson Marlow Ltd   
Falmouth, 01 August 2020 

 
Simon Nicholson, Managing Director, Watson-Marlow  Limited 
Watson-Marlow  Fluid Technology  Group Telephone +44 (0) 1326 370370 
A Spirax-Sarco Engineering plc company 

EU declaration of incorporation 
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3안전 정보
이안전정보를이사용설명서의나머지부분과함께사용해야합니다.
펌프 및 펌프헤드는 역량이 있고 적절한 교육을 받은 담당자가 설명서를 읽고 숙지한 뒤 모든 관련 위험을
고려한 후에만 사용해야 합니다.펌프가 WMFTG에 지정되지 않은 방법으로 사용된 경우,펌프에서 제공되
는 보호 기능이 훼손될 수 있습니다.본 장비의 설치 또는 유지보수에 참여하는 모든 개인은 작업을 수행하
기에충분한자격을갖추어야합니다.또한작업자는적절한해당지역의보건및안전규정을숙지해야합
니다.

3.1펌프 또는 펌프헤드의 기호 정의

잠재적 위험에 대하여 적절한 안전 지침을 준수하고 주의를 기울여야 합니다.

회전 부품

적용 가능한 EC 지침 준수

위험 전압

펌프 및 패키징은 가정용 폐기물로 처리할 수 없습니다.펌프 및 패키징은 전기 및 전
자 제품을 회수할 수 있는 재활용 센터에서 폐기하십시오.

3.2용도
PF7/PF7+는 점성이 있는 유체,전단 민감성을 갖는 위생 및 무균 애플리케이션에 적합한 연동 유체 디스펜
싱펌프입니다.이펌프는의도된목적에만사용해야합니다.

경고: 이 제품은 환자와 연결하는 용도로 사용하지 마십시오.



3.3튜브 브릿지 열림 표시기

펌프헤드 내부에 회전 부품이 있습니다.펌프헤드 튜브 브릿지 또는 액세스 트레이를
열기 전에 펌프를 전원과 분리하십시오.
펌프헤드에는 튜브 브릿지와 액세스 트레이 모두에 자기 안전 스위치가 있습니다.튜
브 브릿지 또는 액세스 트레이가 열려 있으면 펌프는 작동하지 않으며 경고 화면이
표시됩니다.

경고화면이지워지고펌프가기동되려면튜브브릿지를반드시닫아야합니다.
QC14펌프헤드의경우,경고화면이사라지고펌프를가동하려면액세스트레이를반드시닫아야합니다.

3.4배송 및 취급

펌프의배송에는특별한주의가필요하지않습니다.
PF7에는 일반적인 용량이 225mAh이고 0.07g의 리튬이 함유된 교체 불가한 이산화 망간 리튬 배터리
(Li/MnO2), IEC CR2032가포함되어있습니다.
PF7+에는 일반적인 용량이 140mAh이고 0.0036g의 리튬이 함유된 교체 불가한 이산화 망간 리튬 배터리
(Li/MnO2), IEC CR2016가포함되어있습니다.
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13 QC14 펌프헤드 사용 설명서가 포함된 PF7/PF7+ 연동 필터

4튜브연동식 펌프 - 개요
연동펌프의롤러나슈가회전하면서튜브나호스를압축하여,튜브로유체를통과시키는진공을만듭니다.
유체는 펌프 튜브나 호스에만 접촉하므로 펌프가 유체를 오염시키거나 유체가 펌프를 오염시킬 위험이 없
습니다.
www.wmftg.com/how-do-peristaltic-pumps-work
이그림은유체가펌프튜브로유입되고,펌프헤드롤러로갇히고,다음롤러가튜브위를지날때배출되는
것을 보여줍니다.롤러가 회전하면서,튜브에 진공이 형성되어,다음 롤러 통과를 위해 더 많은 유체를 끌어
당깁니다.
튜브가 롤러와 트랙 사이에서 폐색(압착)될 때 튜브의 완전한 폐쇄로 펌프에서 양변위 작동이 이루어져,펌
프가가동되고있지않을때역류를방지하고체크밸브의필요성을없애줍니다.
연동식펌프는역류방지를위해자체프라이밍과자체씰링됩니다."표 3 -튜브크기"페이지19에서지정한
경우를제외하고입구또는배출라인에밸브가필요하지않습니다.

https://www.wmftg.com/how-do-peristaltic-pumps-work


54 펌프의 포장을 풀 때

표준 보건 및 안전 지침에 따라 펌프를 들어올리십시오("리프팅 포인트 위치" 다음
페이지 참조)

펌프헤드를 잡고 펌프를 들어올리지 마십시오. 액세스 트레이가 분리될 수 있습니다.

1. 모든부품은패키징을유지한채로조심스럽게포장을푸십시오.
2. 아래 "공급구성품"아래에나열된모든구성품이있는지확인하십시오.

표 1 -공급 구성품

QC14펌프헤드가장착된 PF7/PF7+펌프드라이브.

QC14펌프헤드튜빙잠금세트

사용국가에적합한전원공급케이블

안전정보소책자

3. 손상된 구성품이 있는지 확인하십시오.누락되거나 손상된 구성품이 있는 경우, Watson-Marlow영
업소또는대리점으로연락하십시오.

4. 패키징은알맞은재활용센터에서폐기하십시오.외부판지상자는골판지로제작되었습니다.

5.1보관 전

펌프:
1. 위의 "공급구성품"위에나열된모든구성품이있는지확인하십시오.
2. 보관사양에대하여 "펌프사양"페이지146을참고하십시오.

튜빙:
1. 사용기한이명확하게표시되어있는지확인하십시오

5.2보관 후

펌프:
1. 위의 "공급구성품"위에나열된모든구성품이있는지확인하십시오.
2. 손상된구성품이있는지확인하십시오.
3. 펌프의모든부품이올바르게작동하는지확인하십시오.

튜빙:
1. 손상된부품이있는지확인하십시오.
2. 사용기한을초과하지않도록주의하십시오.
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15 QC14 펌프헤드 사용 설명서가 포함된 PF7/PF7+ 연동 필터

6리프팅 및 운반

펌프를 움직이기 전에 전원 케이블 및 기타 배선 연결을 해제하고 펌프헤드에서 튜빙
을 제거합니다.그렇지 않으면 걸려서 넘어지거나 펌프, 케이블, 커넥터 또는 튜브의
손상을 초래할 수 있습니다.

표준 보건 및 안전 지침에 따라 펌프를 들어올리십시오("리프팅 포인트 위치" 아래
참조)

펌프헤드를 잡고 펌프를 들어올리지 마십시오. 액세스 트레이가 분리될 수 있습니다.

1 1

1 리프팅포인트

그림 1 -리프팅 포인트 위치



7QC14 펌프헤드의 주요 특징

그림 2 -QC14펌프헤드의 주요 특징

표 2 -QC14 펌프헤드의 주요 특징

이름 설명

1. 튜브브릿지 분리가능한펌프헤드의상부

2. 잠금레버* 튜브브릿지를제자리에고정합니다.

3. 트랙 유지보수가필요없는스프링이장착된트랙핑거.추적

4. 로터 회전하여부드럽고정확한흐름을만들어냅니다.

5. 액세스트레이*
펌프헤드의청소를위해분리가능한트레이.(참고:액세스
트레이는소모품임)

*펌프헤드안전—펌프는내부의안전스위치가제자리에있을때에만작동합니다.
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17 QC14 펌프헤드 사용 설명서가 포함된 PF7/PF7+ 연동 필터

8펌프헤드 장착 및 분리

전원 공급을 차단하여 모터가 우발적으로 시작하지 않도록 주의하십시오.자격이 있
는 인력만이 펌프를 들어올리거나 운반, 설치, 작동, 유지보수 및 수리를 할 수 있습
니다.

펌프헤드는아래와같이두개의육각볼트가있는위치에장착됩니다.펌프헤드를분리하려면 5mm의육각
키를사용하여볼트를제거합니다.
육각볼트는 3.6-4 Nm의토크로펌프에조입니다.

그림 3 -펌프헤드 장착 및 분리



9설치 위치

이 제품은 ATEX 지침을 준수하지 않으며 폭발 환경에서 사용하면 안 됩니다.

• 펌프를작업대또는벤치에놓습니다.
• 펌프 사용 시 연결의 제어 및 배선이 용이하도록 펌프의 상단,전면 및 후면에 장애물이 없는지 확인

하십시오.펌프의전원입력플러그는분리장치입니다(비상시전원공급장치에서모터드라이브분
리).
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19 QC14 펌프헤드 사용 설명서가 포함된 PF7/PF7+ 연동 필터

10유체 경로 설정

유해한 유체를 사용할 때는 상해를 방지하기 위해 적절한 안전 지침을 준수해야 합니
다.

10.1튜브 선택

튜브는 유체 및 충전 용적에 따라 선택해야 합니다.충전되는 최소 용적에 따른 튜브 선택은 아래 표를 사용
하십시오.
PF7/PF7+는 Flexicon Accusil 및 Asepticsu와 함께 사용할 때 최적의 성능을 제공하도록 설계되었습니
다.Accusil과 Aspeticsu를 사용하여 최고의 정확도를 보장합니다.Accusil과 Aspeticsu 이외의 튜빙을 사용
하면성능이저하되거나예기치않은결과를초래할수있습니다.
최고의성능을위해 "표 3 -튜브크기"아래의Accusil튜빙을선택하십시오:

표 3 -튜브 크기

용적(ml) 충전 노즐(mm 내경) 튜브(mm 내경) Y-커넥터(mm 내경)

0.01-0.50 0.6 0.5 1.2

>0.50 - 1.00 1.0 0.8 1.2

>1.00 - 1.70 1.0 1.2 1.8

>1.70 - 7.00 1.6 1.6 1.8

>7.00 - 12.0 3.2 3.2 3.6

>12.0 - 22.0 4.5 4.8 4.8

>22.0 - 35.0 6.0 6.0 4.8

> 35.0 8.0* 8.0 7.5

*비반환논리턴밸브사용



충진시

간(초)

충진량(ml)
그림 4 -충진 시간

10.2Y-커넥터 선택

펌프헤드에장착하기전에튜브를반드시 Y-커넥터와함께조립해야합니다.

그림 5 -Y-커넥터 선택

Y-커넥터가조립되면튜브를 "튜브교환"페이지22와같이같이펌프헤드에장착합니다.
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10.3유체 경로 레이아웃

권장컨테이너위치 인피드 Pumphead펌프헤드 아웃피드

3 1

1

2

그림 6 -유체 경로 레이아웃

1
튜브 구부림
튜브케이블을너무많이구부리지마십시오.
튜브직경의최소 4배로구부려야합니다.

2

인피드/아웃피드 튜브
컨테이너,펌프헤드및충진노즐간거리는가능한짧아야합니다.
튜브라인의유체흐름을줄일수있는방해물이없어야합니다.
모든유체경로구성품이예측된유체경로의압력을처리하기위해적절한정력을갖추었는지
확인하십시오.
싱글인피드튜브를사용하는경우인피드튜브의단면은펌프헤드튜브의단면을합친것보다
커야합니다.
아웃피드튜브의내경이펌프헤드의튜빙과같거나큰지확인해야합니다.끈끈한유체를펌핑
하는경우펌프헤드튜빙보다몇배더큰보어의튜브를사용하십시오.

3
최소 수위
펌프는펌핑할유체의최소레벨과동일하거나약간더낮은레벨에배치하십시오.그래야만과
량흡입이보장되고펌핑효율이최대로높아집니다.

i
PF7+의 고급 기능을 최적화시기기 위해 Flexicon 고급 충진 키트와 함께 사용하는
것을 권장합니다.고급 충진 키트를 사용한 유체 경로 레이아웃은 "제로웨이스트 배치
시작" 페이지81를 참고하십시오.



11튜브 교환
튜브는 Y-커넥터가 있는 트윈 인피드 및 싱글 아웃피드를 사용하여 펌프헤드에 장착하거나 싱글 인피드와
싱글아웃피드로튜브엘레멘트를로딩할수있습니다.
튜브의교환은한손으로수행할수있습니다.

펌프헤드 내부에 회전 부품이 있습니다.펌프헤드 튜브 브릿지 또는 액세스 트레이를
열기 전에 펌프를 전원과 분리하십시오.
펌프헤드에는 튜브 브릿지와 액세스 트레이 모두에 자기 안전 스위치가 있습니다.튜
브 브릿지 또는 액세스 트레이가 열려 있으면 펌프는 작동하지 않으며 경고 화면이
표시됩니다.

그림 7 -펌프헤드 열기
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그림 8 -펌프헤드에서 튜브 제거



i
튜브 록으로 튜브 피팅
(옵션- 트윈 인피드)
(참고: 튜브 잠금 장치는 소모품임)

트윈 피드를 사용할 때는 올바른 사이즈의 튜브 록을 사용하는지 확인하십시오.펌핑
성능에 영향을 끼칠 수 있습니다.

그림 9 -펌프헤드에 튜브 로딩
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그림 10 -펌프헤드 닫기

11.1튜브 수명 최대화

튜브의 성능을 최대화 하기 위해서는 사용하지 않을 때(예:밤새도록)튜브 브리릿지를 잠근 상태에서 펌프
헤드에튜브를끼운채로두지마십시오.
튜브내압력을완화할수있도록잠금레버를올려놓으십시오.



12전원 공급 장치에 연결

손상된 펌프의 위험성.전원 공급 장치에 연결하기 전에 올바른 전압으로 설정되어있
는지 확인하십시오.

해당지역전원공급에맞게전압선택기를 100-120VAC에는 115V로, 200-240VAC 50/60Hz에는 230V로설
정합니다.퓨즈홀더를제거하고원하는방향으로돌립니다."퓨즈점검및교체"페이지28을참조하십시오.

그림 11 -전압 선택기.

반드시 제공된 전원 케이블을 사용하여 펌프를 전원에 연결하십시오:
EU/RoW: EN/IEC 60320/C13 커플러 및 해당 지역 플러그가 장착된
H05VVF3G1.0mm2 10A/250VAC 105°C.
US/CAN: 유형 SJT 3 x 18 AWG, 정격 300 V, 105°C, IEC 60320/C14 커
플러가 장착된 케이블 및 NEMA 5-15P (125 V) 플러그 단자가 있는 케이블.
케이블이 손상되었다면 펌프의 사용을 중지한 후 해당 지역의 Watson-Marlow 영
업소 또는 대리점에 문의하십시오.

경고: 100-120VAC 60Hz or 200-240VAC 50Hz 전원은 GFCI(Ground
Fault Circuit Interrupter), RCD(Residual Current Device) 또는
Branch Circuit Protection Device를 통해 접지된 단상 전원 공급장치만 연결
하십시오.

제공된 전원 케이블이 전원 콘센트와 완벽하게 호환되는지 확인하십시오.경우에 따
라서는 완전히 접지된 연결을 위해 어댑터(제공하지 않음)가 필요할 수 있습니다.
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1

1
전원공급장치유입구 IEC소켓그림에서는 Pf7PF7+를나타냅니다.PF7후면며패널이약간단달
라보입니다.전원공급장치유입구는동일한위치에있습니다.

그림 12 -전원 공급 장치 소켓



12.1퓨즈 점검 및 교체

가드 또는 트랙을 열거나 위치 지정, 탈거 또는 유지보수 작업을 수행하기 전에 반드
시 펌프 후면의 소켓에서 공급 전원 케이블을 분리하여 펌프로의 전원 공급을 차단해
야 합니다.

펌프 뒷면에 있는 전원 입력 커넥터 위에는 사용자가 교환할 수 있는 T2.5AH250V (세라믹, 5x20mm, 2.5A,
250 VAC,시간지연형)퓨즈가두개있으며,펌프의작동을위해서두개의퓨즈모두손상되지않은상태로
있어야합니다.일부지역의코드셋에는퓨즈가함께제공되며,교환시반드시동일정격과유형을사용해야
합니다.

그림 13 -퓨즈 홀더 제거 방법

전면

A

후면

A -두개의퓨즈모두후면에장착

그림 14 -퓨즈 위치
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13제어 배선

M12 커넥터 핀에는 "표 4 - M12 커넥터 핀 기능" 옆 페이지에 지정된 값보다 큰
전압을 공급하지 마십시오.과전압으로 인해 영구적인 손상이 발생할 수 있으며, 보증
이 적용되지 않습니다.

그림 15 -펌프 후면.그림에서는 PfF7+를 나타냅니다.PF7 후면며 패널이 약단간 달라보입니다.M12 커넥터
는 동일한 위치에 있습니다.

제어 배선을 위해 PF7/PF7+후면에는 두 개의 M12커넥터가 있습니다.이 커넥터용 플러그 및 케이블은 반
드시 M12,암평, 8-핀 A코드,차폐형을사용해야합니다.
양 커넥터의 핀 구성은 동일합니다.핀 구성 및 신호 응답은 "M12커넥터 핀 기능"옆 페이지를 참고하십시
오.
제어케이블과전원케이블을함께꼬지마십시오.



표 4 -M12 커넥터 핀 기능

핀 유형 핀 커넥터 1 기능 커넥터 2 기능

개별출력(개방배수 5-24VDC) 1
충진시활성(시작지연 +충진 +종
료지연)

충진시비활성

전압출력(24VDC) 2 활성화 활성화

입력풀업(5-24VDC) 3 5.6 kΩ저항 5.6 kΩ저항

입력 (5VDC) 4 시작 프라임

릴레이출력(24VDC) 5, 6, 7 일반오류 일시정지

리턴 (0VDC) 8 제어리턴 제어리턴

표 5 -M12 커넥터 핀 신호

기능 PIN 번호
입력/
출력

신호 응답

개별출

력(개방
배수)

전압출

력(24 V)
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표 5 -M12 커넥터 핀 신호

기능 PIN 번호
입력/
출력

신호 응답

Input

릴레이

(일반적
으로닫

힘)

릴레이

(공통)

릴레이

(일반적
으로열

림)

신호및

전원복

귀
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14펌프 제어 및 인터페이스
14.1키패드 작동

1

5 2 4 3

1.정지키 2.위아래방향키 3.삭제키

4.숫자키패드 5.스마트키 -

그림 16 -키패드

정지키는현재표시된화면에관계없이펌프작동을즉시멈춥니다.충진도중펌프가멈춘경우이상황을
언급하는메시지가표시됩니다.

i
PF7+는 키보드로 작동하는 것을 권장합니다.
키보드에 연결하려면 "USB 장치" 옆 페이지를 참고하십시오.
키보드 매핑은 "키패드 작동" 위을 참고하십시오.



14.2USB 키보드 작동

Backspace

그림 17 -USB키보드 매핑

ESC 키( )는 현재 표시된 화면에 관계 없이 펌프 작동을 즉시 멈춥니다.충진 도중 펌프가 멈춘 경우 이
상황을언급하는메시지가표시됩니다.

문자키( ~ ),숫자키및기호를사용하여텍스트를입력합니다.

i 호환 장치 목록에 있는 장치에 대해서만 모든 기능이 보장됩니다.
호환 가능 장치 목록: www.wmftg.com/softwareanddevices

14.3USB 장치
• 저울

• 프린터

• 플래시드라이브

• 키보드

전원을켜기전에 USB장치를펌프후면의 USB포트에연결합니다

그림 18 -Mettler-Toledo ML-T저울이 성공적으로 연결되면 화면 정보 표시줄에 흰색 아이콘으
로 표시됩니다.검증되지 않은 호환 저울이 성공적으로 연결되면 화면 정보 표시줄에 회색 아이
콘으로 표시됩니다.

i
다음을 활성화 하려면 PF7+를 호환되는 밸런스에 연결합니다.
• "제로웨이스트 배치 시작" 페이지81
• "자동 교정" 페이지76
밸런스가 부착되지 않은 경우, 이 옵션은 메뉴에 존재하지 않습니다.
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14.3.1호환 장치

i 호환 장치 목록에 있는 장치에 대해서만 모든 기능이 보장됩니다.
호환 가능 장치 목록: www.wmftg.com/softwareanddevices

표 6 -USB 플래시 드라이브 사양

USB 2.0
최소 2GB
최대 32GB
FAT32형식

14.3.2USB 장치 문제 해결

문제 해결 방법

USB장치가작동하지않거나장치를인식할수

없는경우.

1. 펌프후면의주전원스위치를사용하여펌프의

전원을차단합니다.
2. 장치가 USB포트에연결되었는지확인하십시오.
3. 펌프후면의주전원스위치를사용하여펌프의

전원을켜십시오.

14.4아이콘 명칭

표 7 -스마트 키 아이콘

이전화면으로

돌아가기
일시정지 작동

아니요/취소 MODE(모드) 정지

편집 다음 예/계속

http://www.wmftg.com/softwareanddevices


화면 정보 아이콘

지원되는저울에연결됨(흰색아이콘) 리포트실행(흰색아이콘)

저울연결됨(검증되지않은호환성) 리포트오류(빨간색아이콘)

교정단위는부피로설정(빨간색아이
콘) 리포트진행중(파란색아이콘)

배치중자동교정활성화(파란색아이
콘)

재교정필요
(빨간색아이콘)

지원프린터연결 사용자로그아웃

프린터연결됨(검증되지않은호환성) 지원키보드연결됨

지원 USB메모리스틱연결됨
키보드연결됨(검증되지않은
호환성)

USB메모리스틱연결됨(검증되지않은
호환성) 리포트중단

레시피
지원하지않는 USB메모리스틱
연결됨

작업자 시간지연에의한충진활성

관리자 외부입력에의한충진활성
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화면 정보 아이콘

감독자 사용자차단

재교정알람 키패드에의한충진활성



15처음으로 펌프 켜기

처음 펌프를 시작하기 전에 이 설명서에 포함된 모든 안전 정보를 확인하십시오.

손상된 펌프의 위험성.전원 공급 장치에 연결하기 전에 올바른 전압으로 설정되어있
는지 확인하십시오."전원 공급 장치에 연결" 페이지26을 참고하십시오.

i

PF7+는 키보드로 작동하는 것을 권장합니다."USB 장치" 페이지36을 참조하십시
오.
키패드 작동;
• 키패드의 위/아래 키( )로 글자를 스크롤합니다.다음 글자를 입력하려

면 1초간 기다리십시오.
• 숫자 키패드를 사용하여 숫자를 입력합니다.

• 를 눌러 삭제합니다.

15.1전원 켜기

펌프후면의전원스위치를 'I’에놓습니다.펌프는 Flexicon로고와함께시작화면을표시합니다.
초기설정이전원차단으로인해중단된경우,설정은처음부터다시시작됩니다.
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15.2언어 선택

표시언어를선택합니다.
사용가능언어:
• 영어

• 프랑스어

• 독일어

• 포루투갈어

• 이탈리아어

• 네덜란드어

• 중국어

• 한국어

• 일본어

• 덴마크어

• 스웨덴어

• 스페인어

i 배치 리포트 및 노트는 영어만 지원합니다.키보드 입력은 영어만 지원합니다.



15.3미국 식품의약청(FDA) 21CFR Part 11 규정 활성화

15.3.1FDA 21CFR Part 11 규정 준수 기능

일부기능은 21 CFR Part 11규정이활성화된경우에만사용할수있습니다.
리포트생성시 FDA 21CFR Part 11표준을준수하려면,승인을하거나특정기능에액세스할때사용자이
름및비밀번호를입력해야합니다.
펌프에발생한이벤트는배치리포트및감사트레일로그에기록됩니다.
FDA 21CFR Part 11규정의준수가활성화되면,다음의기능이적용됩니다;

l 사용자의이름을반드시입력해야합니다—"펌프에로그인"페이지132
l 모든사용자는비밀번호를사용해야합니다—"처음으로펌프켜기"페이지40, "사용자"페이지98.
l 잘못된비밀번호를몇번이상입력하면사용자계정은차단됩니다—"로그인"페이지47.
l 설정된기간이지나면비밀번호가만료됩니다—"비밀번호만료기간"페이지97.
l 세션타임아웃기간은비활성화할수없습니다—"세선타임아웃기간"페이지96.
l 사용자 비밀번호는 배치의 맨 마지막 리포트에 서명할 때 반드시 재입력 해야합니다—"첫 번째 사용자

배치승인"페이지81.
l 두번째사용자는 PDF에저장하기전배치리포트를승인해야합니다—"PDF로저장"페이지142
l 펌프에대한서비스액세스를차단할수있습니다—"사용자"페이지98.

i
FDA 21CFR Part 11 규정이 활성화되면, 적어도 두 개의 사용자 계정이 있어야
두 번째 사용자가 배치 리포트를 승인한 뒤 PDF로 저장할 수 있습니다.두 번째 자용
자 계정을 생성하려면 "사용자" 페이지98를 참조하십시오.

i
FDA 21CFR Part 11 규정을 활성화 또는 비활성화 하는 옵션은 초기 설정 중에만
사용할 수 있습니다.FDA 21CFR Part 11 규정의 준수 상태를 활성화 또는 비활성
화로 변경하려면 펌프를 공장 초기화해야 합니다.("백업 및 초기화" 페이지103 참
조).

를 눌러 FDA 21CFR Part 11을 활성화 합니다. 를 눌러 FDA 21CFR Part 11 규정을 비
활성화합니다.
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15.4시간대 설정

이데이터는공장에서미리설정되어있으며조정할수없습니다.
GMT로 사전 설정—위 아래 키( )를 사용하여 해당 지역의 표준 시간대로 설정하십시오.분 및 초 또한
조정할수있습니다.
시간형식은 hh/mm/ss그리고날짜형식은 yyyy/mm/dd입니다.
시간은 24시간형식입니다.

시간이정확하면 를누릅니다.언제든 을누르면이전화면으로되돌아갑니다.

15.5충전 방법 설정

충전방법은각각의충전이어떻게시작되는지정의합니다.

충진 간 시간 지연 —충진간사용자가지정한정의된간격으로자동충진.

키패드로 각각의 충진 시작—수동충진. 를눌러각각의충진시작하기.

외부의 입력으로 각각의 충진 시작—원격제어충진."제어배선"페이지29을참조하십시오.
충전방법아이콘이화면 정보 표시줄에나타납니다.

충진방법은설정모드에서재설정할수있습니다."충진방법"페이지92을참조하십시오.



15.6펌프 관리자 설정

펌프의 초기 설정에서 관리자를 설정합니다.설정이 끝나면 사용자를 추가할 수 있습니다."사용자" 페이
지98을참조하십시오.
펌프관리자에대한사용자이름을입력합니다.기본사용자이름은 USER1입니다.

i
PF7+ 펌프가 여러 개라면 모든 펌프에 대한 공통 관리자의 사용자 이름과 배비밀번
호를 설정합니다.이 기능을 통해 USB 플래시 드라이브에서 데이터를 불러오거나 드
라이브로 데이터를 내보내어 여러 개의 펌프를 보다 빨리 구성할 수 있습니다."백업
및 초기화" 페이지103을 참조하십시오.

15.7비밀번호 설정

암호를 기록해두십시오!
비밀번호를 5번 틀리면 사용자는 ‘차단’됩니다."사용자 차단" 페이지99을 참조하십
시오.
서비스 사용자가 차단된 경우, 관리자의 비밀번호 없이 펌프를 복구할 수 없습니다.
서비스 및 복구에 관한 내용은 "펌프 반품" 페이지157을 참고하십시오.
서비스 사용자를 차단하는 옵션은 미국 FDA 21CFR Part 11 규정을 활성화 한 경
우에만 사용할 수 있습니다.
비밀번호를 모르는 경우 해당 WMFTG 담당자 또는 Flexicon 대리점으로 문의하십
시오.

비밀번호가필요하지않은경우에는 을누르고,비밀번호가필요한경우에는 을누르
십시오.
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i FDA 21CFR Part 11 규정의 준수가 활성화되면, 비밀번호가 필요합니다."미국 식
품의약청(FDA) 21CFR Part 11 규정 활성화" 페이지42을 참조하십시오.

숫자키패드또는키보드를이용하여비밀번호를입력합니다.
비밀번호는다음을포함합니다:
• 소문자(a-z)
• 대문자(A-Z)
• 숫자 (0-9)
• 특수기호 (!%()*+-.:;=?@[]^_|)
비밀번호는:
• 최소 4자
• 최대 16자

을눌러확인합니다.

요청시비밀번호를재입력하고 를누르십시오.
입력내용이일치하지않으면다음화면이표시됩니다.



16초기 설정 후 펌프 켜기
펌프후면의전원스위치를 'I’에놓습니다.펌프는 Flexicon로고와함께시작화면을표시합니다.
화면의지침을따르십시오.더자세한정보는 "로그인"다음페이지를참고하십시오:
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17로그 인
로그인후다른사용자로전환하고싶은경우먼저 "로그아웃"페이지92을참고하십시오.
FDA 21CFR Part 11규정의 준수가 활성화되면, "FDA 21CFR Part 11규정의 준수가 활성화되면,사용자 이
름입력"옆페이지을참고하십시오.

i 로그인 하면 사용자가 레시피 모드로 돌아갑니다.배치가 진행되는 도중 전원에 문제
가 생기면 사용자는 배치를 완료하기 위해 돌아가게 됩니다.

17.1사용자 선택

원하는사용자이름을선택합니다.
사용자이름옆의아이콘은사용자유형을나타냅니다."아이콘명칭"페이지37을참조하십시오.



17.2FDA 21CFR Part 11 규정의 준수가 활성화되면, 사용자 이름 입력

i

PF7+는 키보드로 작동하는 것을 권장합니다."USB 장치" 페이지36을 참조하십시
오.
키패드 작동;
• 키패드의 위/아래 키( )로 글자를 스크롤합니다.다음 글자를 입력하려

면 1초간 기다리십시오.
• 숫자 키패드를 사용하여 숫자를 입력합니다.

• 를 눌러 삭제합니다.

을눌러확인합니다.
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17.3비밀번호 입력

암호를 기록해두십시오!
비밀번호를 5번 틀리면 사용자는 ‘차단’됩니다."사용자 차단" 페이지99을 참조하십
시오.
서비스 사용자가 차단된 경우, 관리자의 비밀번호 없이 펌프를 복구할 수 없습니다.
서비스 및 복구에 관한 내용은 "펌프 반품" 페이지157을 참고하십시오.
서비스 사용자를 차단하는 옵션은 미국 FDA 21CFR Part 11 규정을 활성화 한 경
우에만 사용할 수 있습니다.
비밀번호를 모르는 경우 해당 WMFTG 담당자 또는 Flexicon 대리점으로 문의하십
시오.

다음화면은비밀번호가필요한경우에만표시됩니다.

i FDA 21CFR Part 11 규정의 준수가 활성화되면, 비밀번호가 필요합니다."미국 식
품의약청(FDA) 21CFR Part 11 규정 활성화" 페이지42을 참조하십시오.

숫자키패드또는키보드를이용하여비밀번호를입력합니다.



18메뉴 탐색

1

4 3

2

그림 19 -메뉴 탐색

1.모드탭 2.화면정보표시줄

3.스마트키아이콘표시줄 ("아이콘명칭"페이지37) 4.모드아이콘

스마트키아이콘기능은스마트키아이콘표시줄에표시됩니다.

아이콘이 표시될 때마다, icon is displayed, press 를 눌러 모드 탭을 스크롤 합니다.
활성화된모드탭은강조표시됩니다.
키보드작동—"USB키보드작동"페이지36를참조하십시오.
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19레시피 모드
‘레시피’에는요청받은충전에필요한모든매개변수를담고있습니다.활성레시피의이름이화면 정보 표시
줄에나타납니다.
레시피 모드 탭을 선택하여 레시피를 생성하거나 편집합니다.각각의 레시피 항목의 지침은 화면에 명확하
게표기되어있습니다.

A

그림 20 -레시피 화면

A -레시피이름(수정된레시피이름은빨간색으로표시되는반면저장된레시피이름은흰색으로표시됩

니다.)

i
사용자 제한이 '보호 레시피 한정'으로 설정되지 않는 한, 수정되거나 저장되지 않은
레시피를 사용하여 배치를 충진할 수 있습니다.
수정된 레시피를 사용한다면 레시피 이름은 배치 리포트레에서 별표로 표시됩니다.

i 사용 효율을 높이려면 이 메뉴에서 필요하지 않은 항목을 숨기십시오."작업자 액세스
제한" 페이지93을 참조하십시오.

i 저장된 레시피를 다른 PF7+로 내보내거나 불러오려면 "모든 데이터 불러오기" 페
이지103와 "모든 데이터 내보내기" 페이지105를 참고하십시오.

19.1레시피 로드

저장된 레시피 목록에서 레시피를 로드합니다..레시피는 해당 레시피가 저장된 매개변수로 복원됩니다.레
시피이름은흰색으로표시됩니다.



19.2새로운 레시피 만들기

1. 레시피모드탭에서새 레시피 생성을선택합니다.
2. 입력창이뜨면부피,밀도및점도를입력합니다.모든추가매개변수는레시피를저장한후조정할수

있습니다.
3. 그러면다음의매개변수가자동으로제안됩니다:

a. 튜브크기

b. 속도

c. 가속

d. 감속

e. 안티드립

4. 첫번째충진지연과충전간지연을입력합니다.
5. 레시피저장—새레시피또는기존레시피덮어쓰기.
6. 옵션:모든레시피매개변수를원하는데로편집합니다.화면상단의레시피이름을빨간색으로표시하

여레시피가수정되었음을표시합니다.
7. 레시피를 저장하여 변경 내용을 확정하면 레시피 이름은 흰색으로 표시됩니다."레시피 저장" 페이

지59을참조하십시오.

i 충진 정확도는 레시피에 포함된 매개변수 이외에도 유체 경로 레이아웃의 영향을 받
습니다."유체 경로 레이아웃" 페이지21을 참조하십시오.

19.3유량
목표충진량을설정합니다.유량및중량간의변경은 "단위"페이지92을참고하십시오.
• 최소 = 0.0100mL(또는 g)
• 최대 = 9999.9mL(또는 g)

19.4밀도
저울로측정한충진질량(중량)을펌프가디스펜싱한충진체적유량과동일하게취급합니다.

19.5튜브 크기

첫번째교정에사용할기본값과교정에적용할한계값을정의합니다.

i 호환되는 Accusil 튜브의 크기만 나열되어 있습니다."튜브 선택" 페이지19을 참조
하십시오.
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19.6속도
로터속도.

표 8 -최대 펌프 속도

PF7 400rpm

PF7+ 600 rpm

i 과도한 속도로 인해 거품이 생기거나 튀는 현상이 발생할 수 있습니다.

19.7가속
로터가속

표 9 -최대 가속

PF7 100

PF7+ 200

i 과도한 가속으로 거품이 생기거나 튀는 현상이 발생할 수 있습니다.

19.8감속
로터감속.

표 10 -최대 감속

PF7 100

PF7+ 200

i 감속 속도가 빠를 수록 액체 드롭 크기의 일관성을 유지하여 충진 정확도가 향상됩니
다.

19.9안티 드립

충진후드립이발생하면일시적으로펌프헤드의방향을반대로돌려 “흡입”을할수있도록안티드립기능
을높이십시오.안티드립은 0~10까지의역순으로단계적으로적용측정합됩니다.



19.10시작 지연

시작신호와최초충진시작간시간지연을설정합니다.

i 충진 방법이 ‘키패드로 각각의 충진 시작 하기 ’ 또는 ’외부의 입력으로 각각의

충진 시작하기 ’인 경우에만 사용할 수 있습니다.

19.11종료 지연

펌프헤드정지와충진완료시간사이의시간지연을설정합니다.

i 충진 방법이 ‘키패드로 각각의 충진 시작 하기 ’ 또는 ’외부의 입력으로 각각의

충진 시작하기 ’인 경우에만 사용할 수 있습니다.

19.12첫 번째 충진 지연

시작신호와최초충진시작간시간지연설정.

i 충진 바늘을 니들을 수동으로 이동시킬 시간을 허용합니다.

i 충진 방법이 '충진 간 시간 지연 ' ’인 경우에만 가능.

19.13충진 지연 범위

각각의충진사이의시간지연.

i 충진 방법이 '충진 간 시간 지연 ' ’인 경우에만 가능.

QC14 펌프헤드 사용 설명서가 포함된 PF7/PF7+ 연동 필터 54

KO
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN



55 QC14 펌프헤드 사용 설명서가 포함된 PF7/PF7+ 연동 필터

19.14바이알 중량

빈바이알의일반중량.펌프를시작할때바이알이비어있는지식별하기위해사용합니다.

i 제로웨이스트 충진만 해당."제로웨이스트 배치 시작" 페이지81을 참조하십시오.
연결된 저울이밸런스가 필요합니다.

i 사용자는 반드시 "바이알 중량 허용 오차" 아래를 설정해야 합니다.

i 다중 바이알의 평균 중량이나 제조업체의 데이터 사용을 권장합니다.

19.15바이알 중량 허용 오차

"바이알중량"위에서지정된빈바이알에대하여공칭바이알중량의허용오차(+/-)를설정합니다.
바이알중량허용오차는항상 "바이알중량"위이하로설정하여바이알이없을때충진이발생하는사고를
방지합니다.
이전에 채워진 바이알을 실수로 충진하는 것을 방지하기 위해 페이지 1의 “부피”이하로 바이알 중량 허용
오차를설정할것을권장합니다.

i 제로웨이스트 충진만 해당."제로웨이스트 배치 시작" 페이지81을 참조하십시오.
연결된 저울이밸런스가 필요합니다.



19.16중량 점검 빈도수

i
제로웨이스트 충진만 해당."제로웨이스트 배치 시작" 페이지81을 참조하십시오.
연결된 밸런스가 필요합니다.
수동 배치 동안에는 중량 점검 빈도수를 운영자가 지정합니다."중량 점검 옵션" 페이
지101을 참조하십시오.

연결된 밸런스를 사용하여 충진의 중량을 확인하는 빈도수는 "제로웨이스트 충진- 중량 점검 충진" 페이
지84을확인하십시오.
모든충진의중량을점검하려면 1로설정하십시오.
점검한충진사이의충진은점검하지않습니다."제로웨이스트충진--비중량점검충진"페이지85을참고하
십시오.
충진중량이확인되면:
• 그결과는배치리포트에저장됩니다

• 펌프가재교정됩니다

• 이충진은저울판독값의안정화작업으로인해비점검충진보다오래걸립니다.

표 11 -예시 중량 점검 빈도수

중량
점검
빈도
수

충진 번호

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

=확인된충진
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19.17충진 허용 오차

교정 또는 중량 점검 중 충진 허용 오차는 목표 충진 중량"유량" 페이지52과 관련하여 상한값과 하한값을
정의합니다.
허용가능충진량을정의하려면허용오차의상한과하한을독립적으로구성하십시오.
화면색상은허용가능충진량을나타냅니다.

그림 21 -허용 가능 충진—녹색

1

4

3

2

1 -충진오차상한

2 -목표(일반)총중량

3 -허용가능한측정된충진중량

4 -충진오차하한

다이아그램의위또는아래에표시된화살표는한계값을초과했음을의미합니다.

그림 22 -허용 불가능 충진—적색

3

4

2

1

1 -충진오차상한

2 -목표(일반)총중량

3 -측정된충진중량이상한화살표를초

과했습니다

4 -충진오차하한

i 배치 리포트에 표시된 내용은 다음과 같습니다:
• 한도 이내: 참/거짓

i "배치 옵션에서 제거" 페이지101이 켜져 있고 이를 선택한 경우 배치에서 허용하지
않은 충진을 삭제할 수 있습니다.



19.17.1충진 허용 오차 설정

"충진허용오차가이드라인"아래에정의된충진허용오차는예상되는가장작은드립사이즈를기초로계
산합니다.이값들은최소권장허용오차입니다.여기에정의된값보다더작은허용오차로설정할수도있
습니다.그러나수용할수없는충진이발생할수있으며,특히초기중친이나제로웨이스트배치중에좋지
않은 충진이 발생할 수 있습니다.더 작은 허용 오차로 설정한다고 해서 충진 정확도가 올라가지는 않으며,
단지수용할수있는충진의한계값을결정하는역할만을담당합니다.
ml단위로충진허용오차를정의하려면:
1. 레시피메뉴에서충진허용오차선택

2. 필요에따라상한또는하한을선택

3. +%선택

4. 표에명시된값을레시피에정의된충진유량의백분율로입력

표 12 -충진 허용 오차 가이드라인

튜브 크기(mm) 권장 허용 오차 (ml)

0.5 ±0.0099

0.8 ±0.0149

1.2 ±0.0149

1.6 ±0.0209

3.2 ±0.0407

4.8 ±0.0594

6 ±0.0792

8 ±0.1100

19.18자동 교정 허용 오차

수동충진중자동 재교정 허용 오차는목표충진중량"유량"페이지52과관련하여상한값과하한값을정의
합니다.
연결된밸런스가저울이측정한무게가이한계값이내에있다면펌프는자동재교정됩니다.
한계값은펌프를재교정하지않고도빈바이알의무게를측정할수있도록설정해야합니다.

i 수동 배치만 해당됩니다. "디스펜스 모드" 페이지72를 참고하십시오.
연결된 저울이밸런스가 필요합니다.

i 올바르게 충진된 바이알이 자동 교정 허용 오차 범위 밖에 있다면, 여전히 수동 재교
정 모드를 수행할 수 있습니다."디스펜스 중 교정" 페이지74을 참조하십시오.

QC14 펌프헤드 사용 설명서가 포함된 PF7/PF7+ 연동 필터 58

KO
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN



59 QC14 펌프헤드 사용 설명서가 포함된 PF7/PF7+ 연동 필터

19.19재교정 알람

재교정알람전에충진횟수또는시간을설정합니다.목표치에도달하면메시지가표시되고펌프에서삐소
리가두번울립니다.

i 수동 배치만 해당됩니다. "디스펜스 모드" 페이지72를 참고하십시오.

19.20재교정 일시 정지

재교정일시정지전에충진횟수또는시간을설정합니다.목표치에도달하면배치는일시정치되고펌프에
서삐소리가세번울립니다.재교정이수행되기전에배치를재개할수없습니다.

i 수동 배치만 해당됩니다. "디스펜스 모드" 페이지72를 참고하십시오.

19.21보호 레시피

보호레시피는편집하거나덮어쓰기를할수없습니다.레시피를보호하려면먼저저장하십시오.
레시피가 보호되지 않고 편집되는 것을 방지하려면 보호된 레시피를 숨기십시오."작업자 액세스 제한"페
이지93을참조하십시오.

i
cGMP의 모범 사례에 따라 레시피를 보호하고 사용자 제한을 적용하여 보호 레시피
로만 충진할 수 있습니다.
"작업자 액세스 제한" 페이지93을 참조하십시오.

저장되지않았거나보호되지않은레시피를사용하여사용자가배치를실행하는것을방지하려면:
1. 레시피를저장하십시오.
2. 레시피모드에서보호 레시피를예로 설정하십시오.
3. 설정 모드에서,작업자 액세스 제한 또는 감독자 액세스 제한을,디스펜스—보호 레시피 한정을 예

로설정하십시오."작업자액세스제한"페이지93을참조하십시오.
4. 설정 모드에서, 작업자 액세스 제한 또는 감독자 액세스 제한을, 레시피—보호 레시피를 숨김으로

설정하십시오."작업자액세스제한"페이지93을참조하십시오.
5. 작업자 또는 감독자 계정으로 로그인 하십시오.레시피가 보호되지 않은 경우 작업자 또는 감독자는

배치를 시작할 수 없습니다.작업자나 감독자는 관리자에게 새로운 보호 레시피 설정을 요청해야 합
니다.

19.22레시피 저장

레시피이름아래현재충전매개변수를저장합니다.
저장된레시피는보호되지않는한덮어쓰기할수있습니다."보호레시피"위을참조하십시오.
최대 200개의레시피를저장할수있습니다.

i
FDA 21CFR Part 11 규정:
완료된 배치에 관련된 레시피의 저장은 배치 레코드에 기록됩니다.레시피의 변경 사
항은 감사 트레일 리포트에 기록됩니다.



19.23레시피 출력

현재의레시피매개변수를인쇄합니다.

19.24레시피 삭제

저장된레시피를삭제합니다.

i cGMP의 모범 사례에 따라 사용자 제한을 적용하여 이 기능을 허용하지 않습니다.
"작업자 액세스 제한" 페이지93을 참조하십시오.
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20프라이밍 및 연속 펌핑 모드

i 제로 웨이스트 충진에는 필요하지 않습니다."제로웨이스트 배치 시작" 페이지81을
참조하십시오.

표 13 -프라이밍 항목

프라이밍 항목 설명

프라임슬로우 키를누르고있는한펌프는정방향으로 (느리게)작동합니다.

프라임패스트 키를누르고있는한펌프는정방향으로 (빠르게)작동합니다.

연속펌핑
정지키를누를때까지는펌프가설정속도에서정방향작동합

니다.

유체회수
펌프는유체경로에서유체를회수할수있도록고정속도로천
천히역주행합니다.



20.1프라임 슬로우 및 프라임 패스트

프라임 슬로우또는프라임 패스트를사용할때:

• 키를길게눌러펌프를프라이밍합니다.
• 속도는설정메뉴에서조절할수있습니다.

20.2연속 펌핑

연속 펌핑을사용할때:
• 위및아래키( )로펌프속도를조절하십시오.

• 를눌러서펌핑을시작합니다.

• 펌핑을멈추려면, 또는정지키를누릅니다.

20.3유체 회수

유체를 회수하는 동안, 유체 흐름의 방향은 반대입니다.
역류 방지 밸브와 같은 주변 장치로 인해 흐름이 방해받지 않도록 주의하십시오.
회수된 유체를 충분히 담을 수 있는 크기의 용기인지 확인하십시오.
회수된 유체의 사용 여부를 결정할 때 오염의 위험이 있는지 확인하십시오.

펌프는유체를회수하기위해고정속도로천천히역주행합니다.

키를동시에길게누르십시오.두키중하나라도누르지않으면유체회수작업은중지됩니다.

20.4펌프 프라이밍

디스펜싱을하기전,유체로튜브를채우고라인에공기가없는것을확인하여펌프를프라이밍하십시오.
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절차
1. 노즐에서유체가빠져나갈때까지프라임 슬로우또는프라임 패스트를사용하여펌프를계속작동

하십시오("프라이밍및연속펌핑모드"페이지61참조.)

20.4.1튜브 속 기포 제거

튜브에갇힌공기방울은디스펜싱유체부피의부정확성을유발합니다.디스펜싱하기전에튜빙의공기방
울을제거하는것이좋습니다.

절차:
1. 손가락을사용하여튜브를움켜쥔다음튜브를따라기포를유체용기또는펌프헤드와노즐쪽으로

다시밀어넣습니다.
2. 기포가튜브안쪽에서보이지않을때까지이과정을반복합니다.



21교정 모드

i 제로 웨이스트 충진에는 필요하지 않습니다."제로웨이스트 배치 시작" 페이지81을
참조하십시오.

최고의정확성을얻기위해펌프를재교정합니다:
• 배치시작전

• 레시피변경이있을때

• 유체경로변경이있을때

• 배치전반에걸쳐주기적으로

교정아이콘:바이알아이콘안에표시되는숫자는

마지막배치또는레시피의매개변수가변경되고

난후이루어진교정충진횟수를나타냅니다

그림 23 -교정 아이콘

i
펌프는 교정 공정 중에는 레시피 매개변수를 사용합니다.여기에는 체적, 밀도, 튜브
크기, 속도, 가속도, 감속도 및 안티 드립이 포함됩니다.
교정에 사용하는 단위는 부피나 무게이고 설정 탭을 통해 설정합니다."단위" 페이
지92을 참조하십시오.

표 14 -교정 항목

교정 항목 설명

단일충진교정 단일충진을사용하여충진을수행합니다.

다중충진교정

교정은수행한모든충전(2에서 99사이의충전횟수입력)에서
계산한평균치를사용하여수행합니다.최상의결과를얻기위

해다중충전교정을사용합니다.

다중충전교정을선택한경우,평균충전교정값을생성하는데사용하는충전회수를입력하는화면이표
시됩니다.
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21.1저울에 연결한 단일 충진 교정

1. 펌프단위를중량으로 설정합니다."단위"페이지92을참조하십시오.
2. 교정충진에사용할용기를저울위에놓습니다.
3. 밸런스를계측합니다.
4. 용기를충진노즐아래에놓습니다.

5. 을누르거나또는외부입력을사용하여교정충진을시작합니다.

21.1.1교정값 입력

6. 바이알을저울위에놓습니다.측정값이자동으로표시됩니다.

7. 를누르십시오.

수락 가능한 수준을 벗어난 교정

입력된교정값이목표값의 ±95%를벗어난경우:
• 경고화면이표시됩니다.
• 교정을계속할수없습니다.
• 유량을올바르게입력했는지확인하십시오.
• 레시피에따라튜브크기를설정했는지확인하십시오.
• 유체경로가올바르게설정되었는지확인하십시오.

충진 허용 오차를 사용한 교정

충진허용오차의한계를활성화하려면 "충진허용오차"페이지57를참고하십시오.



21.1.2교정 요약 내용

교정요약이표시됩니다.값이정확하면, 을눌러서교정과정을완료합니다.

최신레시피가변경되거나펌프의전원이켜진이후의모든교정에대해서는다음의내용이리포트에추가
됩니다:
• 교정날짜/시간
• 교정유량

• 교정이완료시점에활성화된사용자이름

21.2저울에 연결하지 않은 단일 충진 교정

1. 용기를충진노즐아래에놓습니다.

2. 을누르거나또는외부입력을사용하여최초교정충진을시작합니다.
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교정값 입력

3. 숫자키패드를사용하여디스펜싱값을입력합니다.

4. 를누르십시오.

수락 가능한 수준을 벗어난 교정

입력된교정값이목표값의 ±95%를벗어난경우:
• 경고화면이표시됩니다.
• 교정을계속할수없습니다.
• 유량을올바르게입력했는지확인하십시오.
• 레시피에따라튜브크기를설정했는지확인하십시오.
• 유체경로가올바르게설정되었는지확인하십시오.

충진 허용 오차를 사용한 교정

충진허용오차의한계를활성화하려면 "충진허용오차"페이지57를참고하십시오.

21.2.1교정 요약 내용

교정요약이표시됩니다.값이정확하면, 을눌러서교정과정을완료합니다.

최신레시피가변경되거나펌프의전원이켜진이후의모든교정에대해서는다음의내용이리포트에추가
됩니다:
• 교정날짜/시간
• 교정유량

• 교정이완료시점에활성화된사용자이름



21.3저울에 연결한 다중 충진 교정

1. 펌프단위를중량으로 설정합니다."단위"페이지92을참조하십시오.
2. 교정충진에사용할모든용기를저울위에놓습니다.

i 모든 교정 충진에 필요한 총 부피를 수용할 수 있다면 하나의 용기만을 사용할 수도
있습니다.

3. 밸런스를계측합니다.
4. 다중 충진 교정을 선택합니다.
5. 교정충진횟수를입력하십시오.

6. 선택한충진방법에따라교정충진을시작합니다:

충진 간 시간 지연 - 을 누르거나 외부 입력을 사용하여 최초 교정 충진을 시작합니다.추가적인
모든충진은충진 간 지연시간이경과한후에자동으로시작됩니다.

각 충진을 시작하는 키패드 - 을눌러서각각의충진을시작합니다.

외부 입력으로 각 충진 시작 - 을 누르거나 또는 외부 입력을 사용하여 각각의 충진을 시작합니
다.
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교정값 입력

7. 충진된용기를저울위에올려놓으십시오.목표중량이자동으로표시됩니다.목표중량이충진총중
량입니다.

8. 를누르십시오.

수락 가능한 수준을 벗어난 교정

입력된교정값이목표값의 ±95%를벗어난경우:
• 경고화면이표시됩니다.
• 교정을계속할수없습니다.
• 유량을올바르게입력했는지확인하십시오.
• 레시피에따라튜브크기를설정했는지확인하십시오.
• 유체경로가올바르게설정되었는지확인하십시오.

충진 허용 오차를 사용한 교정

충진허용오차의한계를활성화하려면 "충진허용오차"페이지57를참고하십시오.

21.3.1교정 요약 내용

교정요약이표시됩니다.값이정확하면, 을눌러서교정과정을완료합니다.

최신레시피가변경되거나펌프의전원이켜진이후의모든교정에대해서는다음의내용이리포트에추가
됩니다:
• 교정날짜/시간
• 교정유량

• 교정이완료시점에활성화된사용자이름



21.4저울에 연결하지 않은 다중 충진 교정

1. 용기를충진노즐아래에놓습니다.
2. 다중 충진 교정을 선택합니다.
3. 교정충진횟수를입력하십시오.

4. 선택한충진방법에따라교정충진을시작합니다:

충진 간 시간 지연 - 을 누르거나 외부 입력을 사용하여 최초 교정 충진을 시작합니다.추가적인
모든충진은충진 간 지연시간이경과한후에자동으로시작됩니다.

각 충진을 시작하는 키패드 - 을눌러서각각의충진을시작합니다.

외부 입력으로 각 충진 시작 - 을 누르거나 또는 외부 입력을 사용하여 각각의 충진을 시작합니
다.
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교정값 입력

5. 숫자키패드를사용하여디스펜싱값을입력합니다.목표중량이총충진값입니다.

6. 를누르십시오.

수락 가능한 수준을 벗어난 교정

입력된교정값이목표값의 ±95%를벗어난경우:
• 경고화면이표시됩니다.
• 교정을계속할수없습니다.
• 유량을올바르게입력했는지확인하십시오.
• 레시피에따라튜브크기를설정했는지확인하십시오.
• 유체경로가올바르게설정되었는지확인하십시오.

충진 허용 오차를 사용한 교정

충진허용오차의한계를활성화하려면 "충진허용오차"페이지57를참고하십시오.

21.4.1교정 요약 내용

교정요약이표시됩니다.값이정확하면, 을눌러서교정과정을완료합니다.

최신레시피가변경되거나펌프의전원이켜진이후의모든교정에대해서는다음의내용이리포트에추가
됩니다:
• 교정날짜/시간
• 교정유량

• 교정이완료시점에활성화된사용자이름



22디스펜스 모드
PF7에서배치를시작하려면 "수동배치시작"다음페이지를참고하십시오.
PF7+에서배치를시작하려면:
• "수동배치시작"다음페이지을참조하십시오.
• "제로웨이스트배치시작"페이지81을참조하십시오.

그림 24 -펌프 및 저울 구성을 통해 사용할 수 있는 기능

구성

특징 펌프
교정
유량

저울이 펌프에 연
결되지 않음

저울이 펌프
에 연결됨

고급 충진 키트로 저울위
에서 충진 실행

수동배치시작
PF7 예 예 예 아니요

PF7+ 예 예 예 아니요

제로웨이스트

배치시작
PF7+

아니

요
아니요

권장되지않

음
예

22.1배치 크기

해당배치에서수행될충진회수를입력합니다.
• 최소 - 1
• 최대 - 999999

22.2배치 이름

배치에부여된이름.최대 12글자.
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22.3수동 배치 시작

i
Flexicon 고급 충진 키트와 PF7+를 사용하여 저울 위에서 직접 충진하는 방법은 "
제로웨이스트 배치 시작" 페이지81를 참고하십시오.
그 밖의 모든 충진은 수동 배치로 시작하십시오.

i 한 배치가 디스펜스되기 전에, 레시피 매개변수가 정확하고, 펌프가 프라이밍되었으
며, 교정되었고, 기타 추가 설정이 해당 공정에 대해 정확한지 확인합니다.

목표유량

배치진행아이콘:왼쪽숫자는

완료된디스펜스의수이고오른

쪽숫자는배치크기입니다.

그림 25 -배치 디스펜스 화면

시작 수동 모드가 강조 표시 되면 를 눌러서 배치를 시작합니다.리포트가 On이면,배치 보고서
가생성됩니다.
충진을시작하는방법은선택한충진 방법에따라달라집니다.



펌프가디스펜스중이거나디스펜스준비가완료되면,화면배경색은파란색입니다.

디스펜스아이콘

페이지표시기아이콘

배치정보 (충진속도 =충진/min)
그림 26 -디스펜싱 또는 디스펜스 준비 화면

위및아래키( )를사용하여한배치가진행되는동안표시페이지를변경하십시오.

어느 시점에서든지 또는 키를 누르면,펌프 작동은 즉시 정지되고 충전 중단 화면이 표시
됩니다.

22.3.1디스펜스 중 교정

1. 저울을사용중인경우,충전할바이알을사용하여용기중량을공제합니다.

2. 을눌러교정모드로들어갑니다.

3. 교정값을입력합니다

i. 밸런스 연결 안됨—숫자키패드를사용하십시오. 을눌러확인합니다.

ii. 밸런스 연결—충진된 바이알을 밸런스 위에 놓습니다.값이 자동으로 표시됩니다. 을

눌러확인합니다.
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i

중량 점검 용

"중량 점검 옵션" 페이지101인 경우에만 표시됩니다

i

배치 옵션에서 제거

"배치 옵션에서 제거" 페이지101가 켜진 경우에만 표시됩니다.
배치에서 제거—보고 기능이 켜진 경우, 교정값은 배치 리포트에 포함됩니다.충진 횟
수는 증가하지 않습니다.
배치에 포함—보고 기능이 켜진 경우, 교정값은 배치 리포트에 포함됩니다.충진 횟수
가 증가합니다.

i 교정에는 이전 충진 무게의 롤링 평균값을 사용합니다."교정 설정" 페이지100을 참
조하십시오.

충진 허용 오차를 사용한 교정

충진허용오차의한계를활성화하려면 "충진허용오차"페이지57를참고하십시오.



22.3.2자동 교정

i USB 저울이 감지된 경우에만 표시되는 옵션."USB 장치" 페이지36을 참조하십시
오.

i 자동 교정 허용 오차를 설정한 경우에만 표시되는 옵션."자동 교정 허용 오차" 페이
지58을 참조하십시오.

수동 배치전:
1. 영점조정중표시된무게가충진된바이알로표시되지않도록 "자동교정허용오차"페이지58를설

정하십시오.
2. 호환되는밸런스저울에연결합니다.

그림 27 -Mettler-Toledo ML-T저울이 성공적으로 연결되면 화면 정보 표시줄에 흰색 아이콘으
로 표시됩니다.검증되지 않은 호환 저울이 성공적으로 연결되면 화면 정보 표시줄에 회색 아이
콘으로 표시됩니다.

3. 디스펜스모드를입력하고배치를실행합니다.
4. 교정충진에사용할빈바이알을밸런스저울위에놓습니다.
5. 밸런스를계측합니다.
6. 바이알을충진노즐아래에놓습니다.
수동 배치 중:
7. 바이알을채우십시오.
8. 바이알을밸런스저울위에놓습니다.
9. 충진된 중량이 자동 교정 허용 오차 이내에 있다면,펌프는 재교정한 후 관련 교정 화면을 표시합니

다.
10. 저울에서충진된바이알을제거하여화면에표시되지않도록합니다.
11. 올바르게 충진된 바이알이 자동 교정 허용 오차 범위 밖에 있다면,여전히 수동 재교정 모드를 수행

할수있습니다."디스펜스중교정"페이지74을참조하십시오.

i 교정에는 이전 충진 무게의 롤링 평균값을 사용합니다."교정 설정" 페이지100을 참
조하십시오.

i
교정값을 입력하려면 저울은저울은 안정적인 무게에 도달해아야 합니다.만약 안정화
가 너무 오래 걸리거나 전혀 이루어지지 않는다면 밸런스 저울 제조사의 지침을 참고
하십시오.
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예시 A

• 목표충진중량= 5g
• 저울로실측된중량 =5.1175g
• 자동교정허용오차상한 = 7.5g
• 자동교정허용오차하한 = 2.5g
펌프가디스펜싱하는동안충진된바이알을저울위에놓으십시오.계측된중량이자동교정허용오차이내
입니다.펌프는자동으로교정모드로들어가교정을수행합니다.

예시 B

• 목표충진중량= 5g
• 저울로실측된중량 =2.2010 g
• 자동교정허용오차상한 = 7.5g
• 자동교정허용오차하한 = 2.5g
펌프가디스펜싱하는동안외부물체를저울위에놓으십시오.계측된중량이자동교정허용오차를벗어납
니다.펌프는계속해서디스펜싱을진행합니다.

22.3.3배치 일시 정지

배치를일시정지하려면, 을누르십시오.현재충전이완료되면,배치는일시정지됩니다.

배치가일시정지되면다음의옵션을사용할수있습니다:
• 수동 배치 재개—이기능은숨길수있습니다. "작업자액세스제한"페이지93를참조하십시오.
• 리포트에 메모 추가—"리포트에메모추가"페이지79
• 배치 종료—"배치종료"페이지80
• 배치 크기—"배치크기"페이지72
• 유체 샘플—"유체샘플"페이지80

충전을재개하려면, 을누르십시오.



22.3.4일시 정지 중 교정

1. 배치를일시정지하려면, 을누르십시오.현재충전이완료되면,배치는일시정지됩니다.
2. 저울을사용중인경우,충전할바이알을사용하여용기중량을공제합니다.

3. 을눌러교정모드로들어갑니다.

배치가일시정지되었을때교정모드는이렇게다음에사용합니다:

l 교정값을입력합니다

i. 밸런스 연결 안됨—숫자키패드를사용하십시오. 을눌러확인합니다.

ii. 밸런스 연결—충진된바이알을밸런스위에놓습니다.값이자동으로표시됩니다. 을눌

러확인합니다.
l 교정 충진 디스펜싱—교정값을입력하기전에교정충진을디스펜스합니다.

i 교정에는 이전 충진 무게의 롤링 평균값을 사용합니다."교정 설정" 페이지100을 참
조하십시오.
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22.3.5리포트에 메모 추가

1. 배치일시정지.

2. 리포트에 메모 추가선택.
3. 텍스트입력.최대 63글자.

i

PF7+는 키보드로 작동하는 것을 권장합니다."USB 장치" 페이지36을 참조하십시
오.
키패드 작동;
• 키패드의 위/아래 키( )로 글자를 스크롤합니다.다음 글자를 입력하려

면 1초간 기다리십시오.
• 숫자 키패드를 사용하여 숫자를 입력합니다.

• 를 눌러 삭제합니다.

4. 을눌러확인합니다.
메모는생성시의시간및날짜와함께배치리포트에저장됩니다.
리포트보기에대한정보는 "리포트모드"페이지88를참조하십시오.
메모를추가하려면이과정을반복합니다.새로운메로모를추가해도이전메모를덮어쓰지않습니다.



22.3.6유체 샘플

유체샘플을채취하려면:
1. 배치일시정지

2. 유체 샘플 선택

3. 요구하는샘플부피를입력하고 을누릅니다.
4. 유체샘플이디스펜스됩니다.

i 노트 추가 기능을 사용하여 배치 리포트에 샘플 정보를 추가합니다."리포트에 메모
추가" 이전 페이지을 참조하십시오.

22.3.7배치 종료

1. 배치일시정지

i. 배치 크기를입력한경우,해당배치는완료된충전회수가배치크기와같아질때자동으로일시

정지됩니다.

ii. 배치 크기의 제한이 없거나 배치를 조기 종료하려면 를 누르십시오.현재 충전이 완료

되면,배치는일시정지됩니다.

2. 배치 종료를선택하고 를누르십시오.

리포트가 On이면,배치보고서가작성됩니다.
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첫 번째 사용자 배치 승인

i FDA 21CFR Part 11 규정의 준수가 활성화되면, 비밀번호가 필요합니다.

배치가디스펜싱을끝내면, 2인승인요구조건에따라사용자에게비밀번호를입력하라는창이뜹니다.
두번째사용자승인은 NetTools에서발생합니다."USB플래시드라이브를사용하여네트워크에연결없이
배치리포트저장하기"페이지140및 "리포트저장"페이지138를참고하십시오.

숫자키패드또는키보드를이용하여비밀번호를입력합니다.
이제현재사용자가배치를승인합니다.승인시간및날짜,사용자이름이해당배치리포트에저장됩니다.
리포트보기에대한정보는 "리포트모드"페이지88를참조하십시오.

22.4제로웨이스트 배치 시작

i
펌프는 자동으로 프라이밍과 교정을 하며, 최대 100%까지 지속적으로 중량을 점검
하게 때문에 유체가 낭비되지 않습니다.
면책사항: 제로웨이스트 배치는 기능적 목적을 의도로 설계되었지만, 어떠한 공정도
보장하지 않으며 제품의 손실이 발생할 수 있습니다.

i
USB 저울이 감지된 경우에만 표시되는 옵션."USB 장치" 페이지36을 참조하십시
오.
배치가 일어나는 동안 밸런스가 연결되어 있고 전원이 켜져있는지 확인하십시오.

i 제로웨이스트 배치에는 Flexicon 고급 충진 키트의 사용을 권장합니다.



i

원하는 충전 방법이 제로웨이스트 배치라면 다음의 기능은 필요하지 않습니다:
• 프라임 슬로우
• 프라임 패스트
• 단일 충진 교정
• 다중 충진 교정
• 수동 배치 시작
실수로 인한 유체 낭비를 방지하기 위해 이 기능을 숨기십시오."작업자 액세스 제한"
페이지93을 참조하십시오.

i 초기 충진 중 펌프는 저울과의 자동 통신을 통해 프라이밍 및 교정을 수행합니다.초
기 충진 후에는 충진 속도가 올라갑니다.

i

초기 충진 후 튜브에 갇힌 기포를 제거해야 할 수 있습니다.
튜브에 갇힌 공기 방울은 디스펜싱 유체 부피의 부정확성을 유발합니다.디스펜싱 하
기 전에 튜빙의 공기 방울을 제거하는 것이 좋습니다.

절차:
1. 손가락을 사용하여 튜브를 움켜 쥔 다음 튜브를 따라 기포를 유체 용기 또는

펌프헤드와 노즐쪽으로 다시 밀어 넣습니다.
2. 기포가 튜브 안쪽에서 보이지 않을 때까지 이 과정을 반복합니다.

그림 28 -PF7+, Asepticsu및 Flexicon고급 충진 키트로 설정
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제로웨이스트 배치 전:
3. 레시피의바이알 중량과바이알 중량 허용 오차를설정하십시오."바이알중량허용오차"페이지55

을참조하십시오.
4. 노즐에유체방울이달려있는경우바이알을제거할수있도록충분한간격을두고충진니들의높이

를설정하십시오.

22.4.1제로웨이스트 배치 시작

1. 디스펜스메뉴에서제로웨이스트 배치 시작을선택하십시오.

i .를 누르기 전에 밸런스가 비어있는지 확인하십시오.

2. 을눌러확인합니다.펌프에의해밸런스의영점이조정됩니다.

i "중량 점검 빈도수" 페이지56에 의해 결정되는 중량 점검 또는 비중량 점검이 진행
됩니다.



22.4.2제로웨이스트 충진- 중량 점검 충진

1. 빈바이알을밸런스위에놓습니다.
충진을시작하는방법은선택한충진방법에따라달라집니다:
• 충전 방법이 충전 간 시간 지연으로 설정된 경우,빈 바이알을 밸런스 위에 올려놓으면 자동으로 충

전이시작됩니다.
• 충전 방법이 키패드로 각각의 충진 시작 하기로 설정된 경우,빈 바이알을 밸런스 위에 올려놓으면

아이콘이표시됩니다. 를눌러충진을시작합니다.

i
펌프는 바이알 중량 허용 오차 내에 있는 밸런스에 중량이 표시될 때마다 저울에 빈
바이알이 있는것으로 간주합니다."바이알 중량" 페이지55 및 "바이알 중량 허용 오
차" 페이지55를 참고하십시오.

i
교정값을 입력하려면 저울은저울은 안정적인 무게에 도달해아야 합니다.만약 안정화
가 너무 오래 걸리거나 전혀 이루어지지 않는다면 밸런스 저울 제조사의 지침을 참고
하십시오.

충진이시작되면밸런스를계측합니다.
단일충진이완료되었습니다.

i 충진이 끝나기 전에 저울이 안정화되어야 합니다.
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충진중량은충진이완료된후밸런스에서받은첫번째로안정화된중량입니다.이기능이켜져있으면계측
된 충진 중량은 배치 리포트에 포함됩니다.("리포트 모드"페이지88참조).계측된 중량은 교정값을 업데이
트하는데사용합니다.("재교정평균"페이지100참조).

22.4.3제로웨이스트 충진-- 비중량 점검 충진

빈바이알을밸런스위에놓습니다.
충진을시작하는방법은선택한충진방법에따라달라집니다:
• 충전 방법이 충전 간 시간 지연으로 설정된 경우,빈 바이알을 밸런스 위에 올려놓으면 자동으로 충

전이시작됩니다.
• 충전 방법이 키패드로 각각의 충진 시작 하기로 설정된 경우,빈 바이알을 밸런스 위에 올려놓으면

아이콘이표시됩니다. 를눌러충진을시작합니다.



단일충진이완료되었습니다.

계속하려면밸런스에서충진된바이알을제거하십시오.
배치가완료되지않은경우,프로세스가처음부터다시반복됩니다("제로웨이스트충진-중량점검충진"페
이지84또는 "제로웨이스트충진--비중량점검충진"이전페이지).

22.4.4제로웨이스트 배치 일시 중지

배치를일시정지하려면, 을누르십시오.현재충전이완료되면,배치는일시정지됩니다.

배치가일시정지되면다음의옵션을사용할수있습니다:
• 수동 배치 재개—이기능은숨길수있습니다. "작업자액세스제한"페이지93을참조하십시오.(호환

되는밸런스가연결된경우에만사용가능)
• 리포트에 메모 추가—"리포트에메모추가"페이지79
• 배치 종료—"배치종료"페이지80
• 배치 크기—"배치크기"페이지72
• 유체 샘플—"유체샘플"페이지80
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22.4.5제로웨이스트 배치 재개

충전을재개하려면, 을누르십시오.
제로웨이스트배치가재개되면,펌프에의해저울의영점이조정됩니다.

22.5테스트 충진

배치보고서를만들지않고단일충전을디스펜스합니다..

i cGMP의 모범 사례에 따라 사용자 제한을 적용하여 이 기능을 허용하지 않습니다.
"작업자 액세스 제한" 페이지93을 참조하십시오.

22.6충진 장비 색인

Flexicon FlexFeed시스템에서만사용할수있습니다.하나의바이알을인덱스합니다.



23리포트 모드
배치 리포트는 리포트 탭에서 보기,인쇄 및 삭제하거나 리포트 탭에서 USB플래시 드라이브로 내보낼 수
있습니다.

이 정보는 레포트와 관련이 있습니다.감사 트레일 로그에 대해서는 "감사 트레일 로그 저장"페이지139를
참고하십시오.

예시는 PF7+입니다.Pf7는다를수있습니다.

PF7에의해저장및출력되는리포트데이터는다음에대한값입니다.

표 15 -리포트 데이터

l 소프트웨어버전 l 튜브크기

l 배치번호 -고유 ID l 가속

l 시작시간및날짜 l 감속

l 사용자이름 l 안티드립

l 배치이름 l 시작지연

l 레시피이름 l 종료지연

l 유량 l 충진지연범위

l 밀도 l 배치크기

l 교정값

l 교정값이정의된한계값이내에있는지여부

l 속도

l 디스펜싱중레시피설정변경

리포트작성시 FDA 21CFR Part 11규정의준수가활성화되면다음의리포트의값이표시됩니다:

l 배치승인

l 날짜

l 사용자
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23.1배치 리포트 보기

펌프에저장된배치리포트목록을표시합니다.배치가완료된시간및날짜별로정렬됩니다.
확인할내용을목록에서선택합니다.



A

그림 29 -PF7+배치 리포트 예제(USB감열식 프린터가 아니라 NetTools에서 출력됨.)

A
리포트작성시 FDA 21CFR Part 11규정의준수가활성화되면리포트

의값이표시됩니다.

예시는 PF7+입니다.Pf7는다를수있습니다.
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23.2배치 리포트 출력

USB로연결된프린터로출력하십시오.

23.3배치 리포트 삭제

시간별보고서그룹삭제:
• 1개월이상

• 6개월이상

• 1년이상

리포트를개별적으로는삭제할수없습니다.생성된지 1개월미만의리포트는삭제할수없습니다.

i cGMP의 모범 사례에 따라 사용자 제한을 적용하여 이 기능을 허용하지 않습니다.
"작업자 액세스 제한" 페이지93을 참조하십시오.

23.4리포트를 USB 플래시 드라이브로 내보내기

NetTools로 가져오기 위해 암호화된 리포트를 USB플래시 드라이브에 저장합니다.내보낸 리포트를 보려
면 "USB플래시드라이브를사용하여네트워크에연결없이배치리포트저장하기"페이지140를참고하십
시오.
USB플래시드라이브가감지된경우에만표시되는옵션. "USB장치"페이지36.

i 리포트는 NetTool을 사용한 Ethernet으로도 내보낼 수 있습니다."리포트 저장"
페이지138을 참조하십시오.



24설정 모드
일반설정구성

24.1로그 아웃

수동으로로그아웃.다시로그인하려면 "로그인"페이지47를참고하십시오.
현재사용자의자동시간제한을활성화하려면 "세선타임아웃기간"페이지96을참조하십시오.

24.2충진 방법

충전방법은각각의충전이어떻게시작되는지정의합니다.

충진 간 시간 지연 —충진간사용자가지정한정의된간격으로자동충진.

키패드로 각각의 충진 시작—수동충진. 를눌러각각의충진시작하기.

외부의 입력으로 각각의 충진 시작—원격제어충진."제어배선"페이지29을참조하십시오.
충전방법아이콘이화면 정보 표시줄에나타납니다.

24.3단위
레시피또는교정에사용하는단위를다음중하나로설정할수있습니다;
• 무게(그램)
• 용적(밀리미터밀리리터)
연결된밸런스를사용하려면교정단위를중량으로설정합니다.
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24.4Language(언어)
표시언어를선택합니다.
사용가능언어:
• 영어

• 프랑스어

• 독일어

• 포루투갈어

• 이탈리아어

• 네덜란드어

• 중국어

• 한국어

• 일본어

• 덴마크어

• 스웨덴어

• 스페인어

i 배치 리포트 및 노트는 영어만 지원합니다.키보드 입력은 영어만 지원합니다.

24.5비밀번호 변경

현재사용자를위하여비밀번호를변경합니다.비밀번호를제거하려면 "사용자"페이지98를참고하십시오.

i cGMP의 모범 사례에 따라 사용자 제한을 적용하여 이 기능을 허용하지 않습니다.
"작업자 액세스 제한" 아래을 참조하십시오.

24.6작업자 액세스 제한

모든작업자레벨의사용자를위해활성화/숨김/보기옵션을지정할수있습니다.

각메뉴탭은활성화하거나숨길수있습니다.또한일부항목은보기전용으로사용자지정할수있습니다.
한항목을활성으로선택한경우,해당항목은보고편집할수있습니다.



각탭항목에대한옵션이아래표에나타나있습니다.

표 16 -액세스 제한 - 레시피

레시피 탭 항목 설명 기본 설정

레시피로드 활성화/숨김 활성화

새로운레시피만들기 활성화/숨김 활성화

용적/중량 활성화/보기전용/숨김 활성화

밀도 활성화/보기전용/숨김 활성화

튜브크기 활성화/보기전용/숨김 활성화

속도 활성화/보기전용/숨김 활성화

가속 활성화/보기전용/숨김 활성화

감속 활성화/보기전용/숨김 활성화

안티드립 활성화/보기전용/숨김 활성화

시작지연/최초충전지연 활성화/보기전용/숨김 활성화

종료지연/충전간지연 활성화/보기전용/숨김 활성화

바이알중량 활성화/보기전용/숨김 활성화

바이알중량허용오차 활성화/보기전용/숨김 활성화

중량점검빈도수 활성화/보기전용/숨김 활성화

충진허용오차 활성화/보기전용/숨김 활성화

자동교정허용오차 활성화/보기전용/숨김 활성화

재교정알람 활성화/보기전용/숨김 활성화

재교정일시정지 활성화/보기전용/숨김 숨기기

보호레시피 활성화/보기전용/숨김 활성화

레시피저장 활성화/숨김 활성화

레시피출력 활성화/숨김 숨기기

레시피삭제 활성화/숨김 활성화
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표 17 -액세스 제한 - 프라임

프라이밍 탭 항목 설명 기본 설정

프라임슬로우 활성화/숨김 활성화

프라임패스트 활성화/숨김 활성화

연속펌프 활성화/숨김 활성화

유체회수 활성화/숨김 활성화

표 18 -액세스 제한 - 교정

교정 탭 항목 설명 기본 설정

단일충진교정 활성화/숨김 활성화

다중충진교정 활성화/숨김 활성화

표 19 -액세스 제한 - 디스펜싱

디스펜스 탭 항목 설명 기본 설정

수동배치시작 활성화/숨김 활성화

제로웨이스트배치시작 활성화/숨김 활성화

테스트충진 활성화/숨김 활성화

충진장비색인 활성화/숨김 활성화

보호레시피한정 예/아니요 아니요

표 20 -액세스 제한 - 리포트

리포트 탭 항목 설명 기본 설정

출력 활성화/숨김 활성화

보기 활성화/숨김 활성화

삭제 활성화/숨김 숨기기

내보내기 활성화/숨김/현재배치만 활성화



표 21 -액세스 제한 - 설정

설정 탭 항목 설명 기본 설정

충진방법 활성화/숨김 숨기기

단위 활성화/숨김 숨기기

Language(언어) 활성화/숨김 숨기기

비밀번호변경 활성화/숨김 숨기기

24.7감독자 액세스 제한

모든 감독자 레벨의 사용자를 위해 사용 가능 옵션을 지정할 수 있습니다.기능 및 권한은 작업자 제한 사항
과동일합니다.
"작업자액세스제한"페이지93을참조하십시오.

24.8프린터 및 밸런스

USB를통해연결된경우,지원하는장치가자동으로인식됩니다.

화면 정보 표시줄—지원프린터가연결되었습니다.

화면 정보 표시줄—지원 저울이 연결되었습니다.연결된 밸런스를 사용하려면 교정 단위를 중
량으로설정합니다.
호환가능장치목록: www.wmftg.com/softwareanddevices

화면 정보 표시줄—저울을사용할수없습니다.교정단위는부피로설정합니다."단위"페이지92을참
조하십시오.

화면 정보 표시줄—자동교정허용오차가설정되었습니다."자동교정허용오차"페이지58을참조하
십시오.

24.9기본 레시피

새로운레시피를만들때의기본값을설정합니다.

24.10세선 타임아웃 기간

자동로그아웃을하려면비활성기간을설정하십시오.

i FDA 21CFR Part 11 규정의 준수가 활성화되면,이 기능은 비활성화할 수 없습니
다.

i 로그인 하면 사용자가 레시피 모드로 돌아갑니다.배치가 진행되는 도중 전원에 문제
가 생기면 사용자는 배치를 완료하기 위해 돌아가게 됩니다.
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24.10.1유체 펌핑 중 세션 타임 아웃

펌프가 프라이밍, 교정 및 디스펜싱을 하는 동안 세션 사타임 아웃이 발생한 경우, 를 눌러 현재

충진을완료한후정지하거나, 를눌러즉시펌프를정지합니다.
펌프를정지하는데비밀번호는필요하지않습니다.

24.11비밀번호 만료 기간

i FDA 21CFR Part 11 규정만 해당."미국 식품의약청(FDA) 21CFR Part 11 규
정 활성화" 페이지42을 참조하십시오.

사용자가새비밀번호를설정하기까지의기간을주단위로설정합니다.
• 최대- 52주
• 최소- 1주
새로운 비밀번호를 설정하게 전에는 펌프를 작동할 수 없습니다.새로운 비밀번호는 이전 비밀번호 5개와
같을수없습니다.
기간을 0주로 설정하면 로그인 할 때마다 비밀번호를 재설정 하라는 메시지가 표시됩니다.이 기능은 테스
트할때사용합니다.



24.12사용자
사용자프로파일의생성,편집,삭제에사용합니다.
펌프에최대 50명의사용자를저장할수있습니다.
모든사용자를내보내기하려면 "모든데이터내보내기"페이지105를참조하십시오.
이전에내보낸사용자를불러오려면 "모든데이터불러오기"페이지103를참조하십시오.
다음과같이다양한사용자유형이있습니다:

표 22 -사용자 프로파일 유형

사용자 유
형

설명

관리자 액세스제한없음.

감독자 관리자가설정한액세스제한."감독자액세스제한"페이지96을참조하십시오.

작업자 관리자가설정한액세스제한."작업자액세스제한"페이지93을참조하십시오.

서비스사
용자

유지보수작업을위한서비스기술자.이사용자프로파일은편집할수없으며,사용자목
록에표시되지않습니다.

활성사용자는자신의사용자계정을삭제할수없습니다.

i 사용자 삭제 또는 사용자 이름 중복을 포함하여 FDA 21CFR Part 11 규정에 대한
추가 정보는 요청 시 제공되는 백서를 참고하십시오.
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24.12.1사용자 차단

서비스 사용자를 차단하는 옵션은 미국 FDA 21CFR Part 11 규정을 활성화 한 경
우에만 사용할 수 있습니다.
관리자가 비밀번호를 잊어버렸거나 비밀번호 시도 실패로 인해 서비스 사용자가 차단
된 경우, 펌프를 복구할 수 없습니다.

사용자 차단 기능은 사용자가 펌프를 작동할 수 없게 만듭니다.관리자만이 이를 차단을 해제할 수 있습니
다.

잘못된비밀번호의입력횟수가최대시도횟수를초과한경우

l 위의화면이표시됩니다.

l 작업자및감독자—5번시도가능.

l 관리자—10번시도가능.
l 관리자가계정을차단했습니다.

사용자 차단 또는 차단 해제

관리자로로그인하십시오."로그인"페이지47을참조하십시오.
설정메뉴에서 '사용자'를선택합니다.

원하는사용자를선택합니다.



사용자를차단한경우 '차단해제'를눌러차단을해제합니다.
사용자를차단하지않은경우, ‘차단’을눌러사용자를차단합니다.

사용자의차단상태가변경되었습니다. 을눌러설정메뉴로되돌아갑니다.

24.13프라임 속도

저속프라이밍,고속프라이밍및유체회수속도수준을설정합니다.

표 23 -프라임 속도

모드 펌프 최소 rpm 최대 rpm

프라임슬로우 /프라임패스트
PF7 30 400

PF7+ 30 600

유체회수 PF7+ 30 100

24.14교정 설정

24.14.1첫 번째 교정 충진량

첫번째교정충진에서디스펜스된부피를레시피충진유량의 90%또는 80%로줄입니다.

24.14.2재교정 평균

재교정 평균은이전에저장된재교정값의롤링평균을사용하여재교정합니다.
한개의값—평균값없음.
두개이상의값—롤링평균에재보정값을순차적으로추가합니다.

i
더 높은 값은
• 충진 유량에서 자연적으로 발생하는 작은 변화로 생기는 부정적 영향을 줄입

니다.
• 목표 충진 무게와 재교정값의 차이가 큰 경우, 교정의 긍정적인 영향을 줄입니

다.
최상의 값은 교정 빈도수에 따라 달라집니다.

가장최근의교정값이충진허용오차한계를초과한경우("충진허용오차"페이지57),롤링평균은초기화
되고새로운교정값만을기준으로삼습니다.
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24.14.3중량 점검 옵션

On—수동배치중교정을하는경우중량 점검 용옵션이표시됩니다."중량점검용"페이지75을참조하십
시오.
Off—중량 점검 용옵션이표시되지않습니다.

중량 점검

수동배치중어디서든중량을확인하려면 중량 점검 용옵션을사용합니다:
1. 중량 점검 옵션을켜십시오.
2. 수동배치시작

3. 교정실행

4. 중량점검용화면이표시되면,중량 점검 용을 선택합니다.

i 교정값은 배치 리포트에 저장되지만 디스펜싱에 사용한 교정값은 변하지 않습니다.

24.14.4배치 옵션에서 제거

On—디스펜싱 중 교정을 하는 경우 배치에서 제거 또는 배치에 포함을 표시 하기 위한 옵션입니다."배치
옵션에서제거"페이지75을참조하십시오.
끄기—배치에포함되는모든충진.

24.15리포트
24.15.1배치 리포트

On—새로운배치가시작되면배치리포트가생성됩니다.
Off—리포트가생성되지않습니다.

24.15.2자동 삭제

On—새로운배치가시작되면저장된모든배치리포트가삭제됩니다.
꺼짐—저장된모든배치리포트가보존됩니다.

i cGMP의 모범 사례에 따라 사용자 제한을 적용하여 이 기능을 허용하지 않습니다.
"작업자 액세스 제한" 페이지93을 참조하십시오.

24.16시간 및 날짜

"시간대설정"페이지43을참조하십시오.



이데이터는공장에서미리설정되어있으며조정할수없습니다.

24.17펌프 정보

펌프고유의다양한정보를확인합니다.

표 24 -읽기 전용 정보가 펌프 정보에 표시됩니다.

소프트웨어버전

HMI어플리케이션
메인어플리케이션

IO어플리케이션

부트로더버전

HMI어플리케이션
메인어플리케이션

IO어플리케이션

21 CFR Part 11규정 On/Off

운전시간 총펌프운전시간

웹사이트 WMFTG웹사이트

모델 PF7/PF7+

Mac주소 -

i
FDA 21CFR Part 11 규정을 활성화 또는 비활성화 하는 옵션은 초기 설정 중에만
사용할 수 있습니다.FDA 21CFR Part 11 규정의 준수 상태를 활성화 또는 비활성
화로 변경하려면 펌프를 공장 초기화해야 합니다.("백업 및 초기화" 다음 페이지 참
조).

USB펌웨어업데이트후:
• 소프트웨어 버전이 변경됩니다.이 소프트웨어 버전을 사용하여 호환 가능한 NetTools버전을 확인

하십시오.
• 부트로더 버전은기본설정으로변경되지않습니다.
"백업및초기화"다음페이지을참조하십시오.

24.18음량
사운드음량설정:
• 키패드경고음

• 재교정

• 충진시작

• 충진종료톤

24.19네트워크
데이터를 NetTools로전송하려면 Ethernet네트워크연결을구성하십시오.
Ethernet연결을 통해 펌프 데이터를 전송하려면 "WMFTG NetTools —네트워크 및 사용자 계정 설정"페
이지110를참고하십시오.
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24.19.1DHCP

On—네트워크에연결되면 IP주소가자동으로할당됩니다.
Off—네트워크설정을수동으로구성합니다.

수동 구성:
네트워크 설정은 조직에 따라 다를 수 있습니다.
시스템 관리자에게 문의하여 예시 설정을 사용할 수 있는지 또는 IP 주소, 서브넷 마
스크, 및 기본 설정 게이트웨이에 대한 올바른 구성 정보를 얻을 수 있는지 확인하십
시오.
각 장치마다 고유의 IP 주소를 가져야 합니다.

24.20백업 및 초기화

i 관리자만 할 수 있음."사용자 프로파일 유형" 페이지98을 참조하십시오.

24.20.1모든 리포트 삭제

모든리포트가삭제되었습니다.

24.20.2모든 레시피 삭제

모든레시피가삭제되었습니다.

24.20.3모든 데이터 불러오기

USB플래시드라이브에서다음파일의모든조합을불러올수있습니다;
• Recipes.pf7
• Settings.pf7
• Users.pf7
USB플래시드라이브가감지된경우에만표시되는옵션.

표 25 -필요 장비 - 모든 데이터 불러오기

PF7+파일이있는 USB플래시드라이브.("모든데이터내보내기"페이지105참조)

표 26 -불러온 데이터 필드

l 언어

l 레시피단위

l 교정단위

l 로그인활성화

l 자동삭제리포트

l 첫번째교정량

l 중량점검옵션

l 배치옵션에서제거

l 세션타임아웃기간

l 비밀번호만료기간

l CFR21활성화

l 교정다중충진옵션

l 재교정평균값

l 디스펜싱보호레시피한정사용자

l 디스펜싱보호레시피한정감독자

l 음량

l 사용자/감독자메뉴아이템설정



절차

파일을 가져오면 해당 파일과 관련된 펌프의 모든 현재 데이터가 교체됩니다.
Recipes.pf7 파일을 가져오면 기본 레시피를 포함, 현재 펌프에 저장된 모든 레시
피가 교체됩니다.
settings.pf7 파일을 가져오면, FDA 21CFR Part 11 선택을 포함한 모든 펌프
의 설정이 교체됩니다.
Users.pf7 파일을 가져오면 현재 펌프에 저장된 모든 사용자가 교체됩니다.

내보내기 할 때 관리자의 사용자 이름과 비밀번호를 기록합니다.이 정보는 데이터를
불러올 때 필요합니다.

그림 30 -USB플래시 드라이브 최상위 폴더

1. USB플래시드라이브최상위폴더에파일을저장합니다.

2. USB플래시드라이브를펌프후면의 USB포트에삽입합니다.

i
users.pf7 파일을 불러오는 경우:
• USB 플래시 드라이브에 users.pf7를 저장할 때 사용한 것과 동일한 사용자

이름과 비밀번호로 관리자 계정을 만듭니다.
• 해당 관리자 계정으로 로그인 하십시오.

3. 모든 데이터 불러오기를선택하십시오. 을눌러확인합니다.
4. 데이터를불러온후,펌프를재시작합니다.
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24.20.4모든 데이터 내보내기

USB플래시드라이브최상위폴더에다음의파일이생성됩니다.
• Recipes.pf7
• Settings.pf7
• Users.pf7
USB플래시드라이브가감지된경우에만표시되는옵션.

recipes.pf7 파일을 내보내면 현재 USB 플래시 드라이브에 저장된 recipes.pf7
이 내보낸 파일로 바뀝니다.
settings.pf7 파일을 내보내면 현재 USB 플래시 드라이브에 저장된
settings.pf7이 내보낸 파일로 바뀝니다.
users.pf7 파일을 내보내면 현재 USB 플래시 드라이브에 저장된 users.pf7이 내
보낸 파일로 바뀝니다.

표 27 -필요 장비 - 모든 데이터 내보내기

USB플래시드라이브 ("USB장치"페이지36참조)

내보내기 할 때 관리자의 사용자 이름과 비밀번호를 기록합니다.이 정보는 데이터를
불러올 때 필요합니다.



그림 31 -USB플래시 드라이브 최상위 폴더

i 내보낸 pf7 파일은 정보 보호를 위해 암호화되어 있습니다.

i
배치 리포트는 내보내기를 할 수 없습니다. "리포트를 USB 플래시 드라이브로 내보
내기" 페이지91를 참고하십시오.
감사 트레일 데이터는 내보내기를 할 수 없습니다. "감사 트레일 로그 저장" 페이
지139를 참고하십시오.

QC14 펌프헤드 사용 설명서가 포함된 PF7/PF7+ 연동 필터 106

KO
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN



107 QC14 펌프헤드 사용 설명서가 포함된 PF7/PF7+ 연동 필터

24.20.5USB 펌웨어 업데이트 시작

펌웨어를 업데이트 하는 동안 펌프의 전원을 끄지 마십시오.영구적 손상을 초래할 수
있습니다.

펌웨어 업데이트 프로세스
모든 펌프 데이터가 삭제되었습니다.
이 작업을 수행하기 전에 모든 데이터를 내보나내거나 출력하고, 필요한 배치 리포트
는 USB 플래시 드라이브로 내보내거나 PDF로 저장합니다.
을 참고하십시오.
• "모든 데이터 내보내기" 페이지105
• "리포트를 USB 플래시 드라이브로 내보내기" 페이지91
• "PDF로 저장" 페이지142

i
PF7+ 감사 트레일 데이터는 삭제되지 않습니다.감사 트레일 데이터는 인터넷 백업
SD 카드에 저장됩니다.SD 카드에 액세스 하려면 WMFTG가 승인한 서비스 센터에
장치를 반송하십시오.

i NetTools과 PF7+를 사용하는 경우, PF7+ 소프트웨어의 버전에 따라 올바른
NetTools 버전을 설치해야 합니다.

절차

업데이트 폴더에 있는 파일을 변경하거나 폴더의 이름을 바꾸면 업데이트 중인 펌프
를 사용하지 못할 수 있습니다.

표 28 -업데이트 폴더 이름

PF7 WM_PF7

PF7+ WM_PF7P



1. 업데이트폴더를 USB플래시드라이브최상위폴더에넣으십시오.

그림 32 -USB플래시 드라이브 최상위 폴더

2. USB플래시드라이브를펌프후면의 USB포트에삽입합니다.
3. USB 펌웨어 업데이트 시작를 선택합니다.
4. 화면의지침을따르십시오.
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24.20.6공장 초기화

공장 초기화 프로세스
모든 펌프 데이터가 삭제되었습니다.
이 작업을 수행하기 전에 모든 데이터를 내보나내거나 출력하고, 필요한 배치 리포트
는 USB 플래시 드라이브로 내보내거나 PDF로 저장합니다.
을 참고하십시오.
• "모든 데이터 내보내기" 페이지105
• "리포트를 USB 플래시 드라이브로 내보내기" 페이지91
• "PDF로 저장" 페이지142

i
PF7+ 감사 트레일 데이터는 삭제되지 않습니다.감사 트레일 데이터는 인터넷 백업
SD 카드에 저장됩니다.SD 카드에 액세스 하려면 WMFTG가 승인한 서비스 센터에
장치를 반송하십시오.



25WMFTG NetTools — 네트워크 및 사용자 계정 설정

i FDA 21CFR Part 11 전자 배치 기록에서 두 번째 승인을 위해서는 NetTools 소
프트웨어가 필요합니다.

NetTools를펌프와커뮤니케이션할수있도록활성화하려면이와관련된모든섹션을따라야합니다.
반드시수행해야할태스크는아래와같습니다:

i
처음 설치를 하거나 PC 한 대를 전용 액세스 터미널로 사용하는 경우 직접 연결을 권
장합니다.
첫 번째 설치가 끝난 뒤 EtherNet 네트워크를 통한 연결로 변경할 수 있습니다.

1. 직접연결또는 EtherNet네트워크를통해펌프와 PC를연결합니다.
2. 네트워크설정구성

3. 펌프에관리자계정을설정하십시오.
4. 사용자계정을설정하십시오.
5. 보안및장치인증서생성및설치(옵션).

25.1PC에 펌프를 직접 연결—연결 옵션 1

i
처음 설치를 하거나 PC 한 대를 전용 액세스 터미널로 사용하는 경우 직접 연결을 권
장합니다.
첫 번째 설치가 끝난 뒤 EtherNet 네트워크를 통한 연결로 변경할 수 있습니다.

표 29 -필요 장비- PC에 펌프를 직접 연결

RJ45 Ethernet소켓을연결할수있는 PC
EtherNet케이블
Anybus Certificate Generator소프트웨어(전체 SSL인증준수를위한옵션)는 "보안인증서생성(옵션)"
페이지117을참고하십시오.

25.1.1직접 연결을 위한 펌프 구성

다음의 IP구성으로펌프를설정하려먼 "네트워크"페이지102를참고하십시오.
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1. 펌프화면에서설정 >네트워크
2. DHCP를 off 로설정하여수동구성을 허용합니다.

수동 구성:
네트워크 설정은 조직에 따라 다를 수 있습니다.
시스템 관리자에게 문의하여 예시 설정을 사용할 수 있는지 또는 IP 주소, 서브
넷 마스크, 및 기본 설정 게이트웨이에 대한 올바른 구성 정보를 얻을 수 있는지
확인하십시오.
각 장치마다 고유의 IP 주소를 가져야 합니다.

3. IP주소,서브넷마스크및기본설정게이트웨이주소를입력하십시오(아래의예시참고).

i
다음의 설정의 예시를 사용할 수 있습니다:
l IP 주소: 192.168.1.12
l 서브넷 마스크: 255.255.255.0
l 기본 게이트웨이: 192.168.1.1

25.1.2직접 연결을 위한 펌프 구성

Pc에서 다음의 설정을 변경하려면 시스템 관리자의 허가가 필요할 수 있습니다.

1. 시작메뉴에서 '네트워크 연결'을입력하여제
어판에있는네트워크 연결 보기창을찾습니
다.

2. Ethernet연결을우클릭합니다.
3. 속성을 클릭합니다.
4. 목록에서인터넷 프로토콜 버전 4

(TCP/IPv4)를선택합니다.
5. 속성을 클릭합니다.
6. 인터넷 프로토콜 버전 4 (TCP/IPv4) 속성창

에서다음 IP 주소 사용 버튼을선택합니다.
7. IP주소,서브넷마스크및기본설정게이트

웨이주소를입력하십시오(아래의예시참
고).

8. OK을선택합니다(빨간색윤곽선).
9. 모든창을닫으십시오.



수동 구성:
네트워크 설정은 조직에 따라 다를 수 있습니다.
시스템 관리자에게 문의하여 예시 설정을 사용할 수 있는지 또는 IP 주소, 서브넷 마
스크, 및 기본 설정 게이트웨이에 대한 올바른 구성 정보를 얻을 수 있는지 확인하십
시오.
각 장치마다 고유의 IP 주소를 가져야 합니다.

i
다음의 설정의 예시를 사용할 수 있습니다:
l IP 주소: 192.168.1.13
l 서브넷 마스크: 255.255.255.0
l 기본 게이트웨이: 192.168.1.1

25.2Ethernet 네트워크를 통해 PC에 펌프를 연결—연결 옵션 2

i
처음 설치를 하거나 PC 한 대를 전용 액세스 터미널로 사용하는 경우 직접 연결을 권
장합니다.
첫 번째 설치가 끝난 뒤 EtherNet 네트워크를 통한 연결로 변경할 수 있습니다.

표 30 -필요 장비- Ethernet 네트워크를 통해 PC에 펌프를 연결

RJ45 Ethernet소켓을연결할수있는 PC
EtherNet케이블
네트워크/라우터
Anybus Certificate Generator소프트웨어(전체 SSL인증준수를위한옵션)는 "보안인증서생성(옵션)"
페이지117을참고하십시오.

1. 펌프후면에있는 Ethernet포트와표준 Ethernet케이블을사용하여 PF7+를라우터또는네트워크에

연결합니다.
2. 유선 Ethernet연결또는무선연겨결을를사용하여 PC를동일한네트워크에연결합니다.
3. 펌프화면에서설정 >네트워크표시된 IP주소를기록합니다(예시, 192.168.1.12).

4. 이 IP주소를인터넷브라우저창에입력합니다.
5. "초기펌프설정"다음페이지을진행하십시오.

펌프 네트워크 설정이 자동으로 구성되지 않는 경우 DHCP가 켜져 있는 확인합니다.
"네트워크" 페이지102를 참고하십시오.
PC 설정이 자동으로 구성되지 않는 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오.
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25.3초기 펌프 설정

i 보안 경고를 제거하기 위한 첫 번째 단계: "보안 인증서 생성(옵션)" 페이지117.

Pc와펌프사이의연결구성을위해초기네트워크관리자를설정합니다.
1. 펌프의 IP주소를 PC웹브라우저(마이크로소프트에지또는구글크롬등)에입력합니다.

i PF7+ 네트워크 설정 메뉴에서 펌프 이름 및 IP 주소를 구성합니다."설정 모드" 페
이지92을 참조하십시오.



i

SSL 인증서 및 보안에 관한 참고하상
SSL 프로토콜은 암호화를 사용하여 동일 네트워크 상의 두 장치 사이의 데이터를 보
호합니다.이는 사용자의 인터넷 브라우저로 SSL 인증서를 보내는 웹사이트에서 흔
히 볼 수 있습니다.
이 인증서는 신뢰할 수 있는 공급자가 서명한 후 자동으로 인식되며, 그 후 브라우저
에서 인터넷을 통해 확인됩니다.
PF7+와 연결중인 컴퓨터 등 사물인터넷 장치의 ID 확인에도 비슷한 원리가 적용됩
니다.
Pf7+와 컴퓨터 사이의 연결은 클라우드나 웹 기반 또는 외부 영향 없이 Ethernet
을 통한 P2P 연결입니다.SSL 인증서는 자동으로 생성할 수 없습니다.
다음 페이지에서 설명한 대로 인증서를 자체 생성하고 이를 PC에 설치하여 PF7+와
브라우저 간의 연결을 신뢰할 수 있도록 해야합니다.

2. 브라우저는불안전한웹페이지에대한경고를할것입니다.계속하려면옵션을클릭하십시오.

QC14 펌프헤드 사용 설명서가 포함된 PF7/PF7+ 연동 필터 114

KO
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN



115 QC14 펌프헤드 사용 설명서가 포함된 PF7/PF7+ 연동 필터

3. 새로운사용자이름과비밀번호를입력하여네트워크관리자를생성합니다.

4. 이제관리자가계정이구성되었습니다.창이뜨면이사용자이름과비밀번호로로그인합니다.



25.3.1Pc와 펌프의 네트워크 연결을 위한 사용자 계정 설정

i
펌프 정보에 액세스 하려면 NetTools 소프트웨어에서 웹 브라우저 기반의 인터페이
스를 통해 구성할 고유의 사용자 계정 세트가 필요합니다.
PF7+ 펌프가 여러 개라면 모든 펌프에 대한 공통 관리자의 사용자 이름과 비밀번호
를 설정하는 것이 편리합니다.
이 계정은 NetTools 전용이며 반드시 NetTools로 구성해야 합니다.PF7+ 펌프
사용자 계정에서 공장 초기화를 포함하는 모든 변경은 NetTools 계정에 영향을 주
지 않습니다.

1. 펌프의 IP주소를 PC웹브라우저(마이크로소프트에지또는구글크롬등)에입력합니다.
2. 관리자사용자이름과비밀번호로로그인하십시오.
3. 보안/계정탭을선택합니다

4. ‘+’를선택하여새계정을추가합니다.

표 31 -사용자 계정 유형

NetTools 웹 브라우저 구성 인터페이스

관리

자

계정구성

인증서관리

모듈및네트워크상태,구성정보에액세스

작업

자

모듈및네트워크상태,구성정보에액세스

작업자는모듈과네트워크상태정보를확인할수있지만시스템구성설정은할수없습니다.
작업자는보안설정에대한액세스권한이없습니다.

사용

자
모듈및네트워크상태정보에액세스
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25.4보안 인증서 생성(옵션)

i
이 절차가 완료되지 않더라도 NetTools는 완전하게 작동하지만 처음 사용할 때는
보안 경고가 표시됩니다.
이 경고가 표시되는 이유는?
인터넷 브라우저는 인터넷 기반 서비스와 통신하여 보안을 인증합니다.설정 시 펌프
에 직접 연결하는 경우, 이러한 서비스에 액세스 할 수 없습니다.

그림 33 -개인 정보 오류(보안 경고)

다음은 PF7+웹페이지에액세스할때인터넷브라우저가표시하는보안경고를없애는방법입니다.
1. "CA인증서생성"옆페이지 .
2. "윈도우에 CA인증서설치"페이지119
3. "CA인증서로 PF7+에설치된장치인증서를생성"페이지125.

i
처음 설치를 하거나 PC 한 대를 전용 액세스 터미널로 사용하는 경우 직접 연결을 권
장합니다.
첫 번째 설치가 끝난 뒤 EtherNet 네트워크를 통한 연결로 변경할 수 있습니다.

i 장치 인증서가 특정 IP 주소에 연결됩니다.PF7+에 유효한 정적 IP 주소를 할당하
십시오.



25.4.1CA 인증서 생성

i
처음 설치를 하거나 PC 한 대를 전용 액세스 터미널로 사용하는 경우 직접 연결을 권
장합니다.
첫 번째 설치가 끝난 뒤 EtherNet 네트워크를 통한 연결로 변경할 수 있습니다.

1. "PC에펌프를직접연결—연결옵션 1"페이지110의모든지침을따르십시오.
2. Anybus Certificate Generator 소프트웨어를 PC에 다운로드한 후 이를 설치하십시오.다운로드 링

크:

이 링크를 클릭하면 Watson-Marlow Fluid Technology Group, Watson-
Marlow Limited 및 Watson-Marlow Flexicon A/S가 관리하지 않는 타사 웹
사이트(제3자 웹사이트)로 이동합니다.타사 웹사이트와 연결하는 링크에 대한 책임
은 귀하에게 있습니다.
Watson-Marlow Fluid Technology Group, Watson-Marlow Limited 및
Watson-Marlow Flexicon A/S는 타사 웹사이트 또는 타사 웹사이트에 접속하
여 제공하는 정보, 다운로드한 파일 및 거래, 타사 웹사에트에서 제공하거나 게시된
정보, 제품, 소프트웨어와 서비스에 대한 오류, 누락, 및 허위 사실 게재, 타사 웹사이
트나 타사 웹사이트에서 다운로드 받은 소프트웨어로 인한 컴퓨터 바이러스 또는 시
스템 오류와 관련된 손실, 손상, 피해 및 기타 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습
니다.

https://cdn.hms- networks.com/docs/librariesprovider7/default- document- library/software/anybus-
certificate-generator.zip?sfvrsn=7bd553d7_18
3. Anybus certificate generator 소프트웨어를 실행하십시오.소프트웨어에는 네트워크에서 검색된

PF7+가표시됩니다.

그림 34 -소프트웨어에는 네트워크에서 검색된 PF7+가 표시됩니다.

4. 관리…버튼을클릭하여 CA 인증서 관리대화상자를여십시오.

i CA 인증서 관리 대화상자에서 이전에 생성된 CA 인증서와 새로 생성된 CA 인증서
를 확인하십시오.

5. 새로 만들기…버튼을클릭하여새로운 CA인증서를생성하십시오.
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그림 35 -CA인증서 생성

6. CA 인증서 생성대화상자에 "CA인증서생성"위를예시로사용하여정보를입력하십시오.
7. CA 인증서 생성을 클릭하십시오.인증서가 생성되었습니다.이제 PF7+용 장치 인증서를 발행할 수

있습니다.

25.4.2윈도우에 CA 인증서 설치

1. Anybus Certificate Generator소프트웨어의 CA 인증서 관리대화상자로이동하십시오.
2. 폴더에 표시를클릭하여 CA인증서파일이저장된폴더를여십시오.
3. 파일경로를클립보드에복사하십시오.

그림 36 -폴더에 표시

4. 시작메뉴에 ‘컴퓨터인증서관리’를입력하여윈도우 인증서 관리자를 실행합니다.



5. 신뢰할 수 있는 루트 인증을우클릭한후모든 태스크 > 가져오기...를 클릭합니다.

그림 37 -윈도우 인증서 관리자
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그림 38 -인증서 불러오기 마법사

6. 인증서불러오기마법사대화상자에서다음을클릭합니다.



7. 클립보드에서파일경로를붙여넣기하거나 CA인증서위치를찾으십시오.

그림 39 -불러올 파일

8. 인증서선택

그림 40 -인증서 선택
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그림 41 -인증서 저장

9. 다음을 클릭합니다.



그림 42 -끝내기

10. 끝내기를 클릭합니다.

그림 43 -불러오기 성공

11. OK를 클릭합니다.
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25.4.3CA 인증서로 PF7+에 설치된 장치 인증서를 생성

1. Anybus certificate generator소프트웨어로이동하십시오.

그림 44 -소프트웨어에는 네트워크에서 검색된 PF7+가 표시됩니다.

2. 아이콘을클릭하여설정에들어갑니다.
3. 인증서 기본 설정 편집을 클릭합니다.모든 장치 인증서의 공통 세부 정보를 입력합니다."예시 인증

서설정"아래을입력하십시오.

그림 45 -예시 인증서 설정



4. 메인윈도우에서 PF7+을선택한후루트인증서를선택하고인증서 할당..을클릭합니다..

그림 46 -인증서 할당...

5. 공통이름(CN)및대체이름필드에 PF7+의 IP주소를입력합니다.

그림 47 -인증서 구성

6. PF7+가여전히네트워크에연결되어있는지확인하십시오.
7. 계속을클릭합니다.
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초기관리자계정을생성하지않은경우:
8. 첫번째관리자계정에대한세부정보를입력합니다.
9. 계속을 클릭합니다.

그림 48 -관리자 계정 만들기

10. OK를 클릭합니다.

그림 49 -설치 성공

11. PF7+를다시시작합니다.

12. Anybus Certificate Generator의재검색아이콘 을클릭하십시오.



그림 50 -Anybus Certificate Generator는 https인증서가 PF7+에 할당되었음을 표시합니다.

13. 모든크롬브라우저창을닫으십시오.

14. 아이콘을클릭합니다.

그림 51 -이제 PF7+에 로그인하고 NetTools에 사용할 네트워크 사용자를 할당할 수 있습니다.
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26WMFTG NetTools — 설치 및 작동
NetTools사용:
PC에서리포트,레시피,감사트레일로그및기타정보열람.
Pc에서리포트,레시피,감사트레일로그저장.

i FDA 21CFR Part 11 전자 배치 기록에서 두 번째 승인을 위해서는 NetTools 소
프트웨어가 필요합니다.

26.1NetTools 설치

표 32 -필요 장비 - 설치

다음과같은최소요구사항을만족하는 PC:
• 운영시스템:윈도우 10
• 프로세서: Intel혹은 AMD x86/x64 1 GHz또는그이상

• 512 MB RAM
• 0.5GB의여유하드공간

1. PF7+소프트웨어 버전확인: "펌프정보"페이지102
2. www.wmftg.com/softwareanddevices에서에서해당소프트웨어를다운받으십시오.
3. zip폴더에서파일을추출합니다.
4. exe파일을실행하여설치를시작합니다.
5. 화면의지침을따르십시오.

26.2NetTools 실행
1. 시작메뉴또는데스크탑바로가기에서 NetTools를실행하십시오.

i NetTools를 사용하는 동안 펌프는 정상적인 작동을 계속할 수 있습니다.

https://www.wmftg.com/softwareanddevices


26.2.1사용자 인터페이스

1 2 3 4 6

897

5

그림 52 -NetTools사용자 인터페이스

1 새로고침버튼—펌프패널에서정보를새로고침합니다.

2 펌프패널—연결된펌프의목록과해당펌프에저장된데이터를표시합니다.

3 PDF로저장—PC에선택한리포트나감사결과를 PDF파일로저장합니다.

4 탭—열려있지만선택하지않은파일입니다.
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그림 52 -NetTools사용자 인터페이스

5
선택한탭—선택한탭은파란색으로표시되며선택한리포트또는감사결과는윈도우에

표시됩니다.

6 파일열기—화면에맞지않게열려있는탭의확장목록입니다.

7 핀—패널을계속열어두게하는고정하는핀입니다.열려있는패널을줄여화면공간을
줄이려면고정을해제하십시오.

8 펌프정보—펌프패널(2)에서정보헤더를더블클릭하면정보가표시됩니다.

9 편집—펌프정보상자를열어호스트이름을편집할수있습니다.

26.3NetTools 언어 변경

1. NetTools실행

2. Ctrl+Shift+Alt+Backspace를누르십시오감독자옵션윈도우가표시됩니다.

그림 53 -감독자 옵션

3. 드롭다운리스트에서원하는언어를선택하십시오.
l 영어

l 중국어

l 덴마크어

l 네덜란드어

l 프랑스어

l 독일어

l 이탈리아어

l 일본어

l 한국어

l 포루투갈어

l 스페인어

l 스웨덴어

4. 설정을클릭합니다.

5. 선택한언어로 NetTools를재시작합니다.



26.4펌프에 로그인

1. 네트워크에연결된 PF7+펌프를찾으려면새로고침을클릭하십시오.

i 펌프의 IP 주소는 네트워크에서 식별합니다.IP 주소를 보려면 "네트워크" 페이
지102를 참고하십시오.
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2. 펌프의이름을더블클릭하여로그인창을여십시오.
3. 초기설정에서생성된자격증명을사용하여펌프에로그인하십시오."초기펌프설정"페이지113을

참조하십시오.

4. 더블클릭하여정보,레시피,리포트또는감사.액세스하십시오.

26.5펌프 이름 변경

네트워크에여러개의 PF7+펌프가있다면펌프이름을변경하여각각의펌프를구별할수있습니다.



1. 펌프에로그인

2. 펌프이름을우클릭하고네트워킹 구성을선택합니다.

3. 호스트 이름상자에펌프이름을입력합니다.공백은사용할수없습니다.
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4. 이제 IP주소가아니라입력한펌프이름으로펌프를구별할수있습니다.



26.6레시피 저장

i 레시피는 NetTools에 저장되며 여기에서 볼 수 있습니다.레시피는 펌프에서 생성됩
니다.

1. 저장된레시피데이터를검색하려면레시피를더블클릭하십시오.

i 수 분의 시간이 걸릴 수 있습니다.
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2. 레시피를보려면더블클릭하십시오.
3. PDF로 저장을클릭합니다.

4. 장소를지정하고이름을입력한후저장을클릭합니다.



26.7리포트 저장

1. 펌프에서 저장된 리포트 데이터를 다운로드 하려면 리포트 섹션을 더블클릭 하십시오.수 분의 시간
이걸릴수있습니다.

2. 다운로드한리포트가표시됩니다.리포트를보려면더블클릭하십시오.
3. PDF로 저장을클릭합니다.

i
펌프가 FDA 21CFR Part 11 규정을 활성화 한 경우, 리포트를 저장하기 전에 두
번째 사용자의 승인이 필요합니다.사용자 이름 및 비밀번호는 NetTools에 로그인
하는데 필요한 사용자 이름과 비밀번호가 아니라 펌프에 로그인할 때 사용하는 유효
사용자 프로파일("사용자" 페이지98 참조)이어야 합니다.배치 리포트의 두 번째 승
인자는 배치가 생성될 때 이를 승인한 사용자와 같을 수 없습니다.
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4. 배치리포트를저장하려면유효한두번째승인을받아야합니다.

26.8감사 트레일 로그 저장

각각의트레일로그는설정된사이즈에도달하면자동으로생성됩니다.이는로그가생성된시간및날짜로
구별할수있습니다.



26.9USB 플래시 드라이브를 사용하여 네트워크에 연결 없이 배치 리포트 저장하
기

NetTools을 사용하여 네트워크에 연결되지 않은 펌프에서 배치 리포트를 확인하거나 PDF로 저장할 수 있
습니다.우선 이 배치 리포트를 펌프에서 USB플래시 드라이브로 내보내야 합니다. "리포트를 USB플래시
드라이브로내보내기"페이지91를참조하십시오.

1. NetTools에서파일 >열기를선택한다음저장된배치리포트를찾습니다.
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2. 배치 리포트를 내보낼 때,배치 번호,배치 시작 시간 및 날짜를 사용하여 리포트의 이름이 지정됩니
다.

i
펌프가 FDA 21CFR Part 11 규정을 활성화 한 경우, 리포트를 저장하기 전에 두
번째 사용자의 승인이 필요합니다.사용자 이름 및 비밀번호는 NetTools에 로그인
하는데 필요한 사용자 이름과 비밀번호가 아니라 펌프에 로그인할 때 사용하는 유효
사용자 프로파일("사용자" 페이지98 참조)이어야 합니다.배치 리포트의 두 번째 승
인자는 배치가 생성될 때 이를 승인한 사용자와 같을 수 없습니다.



26.10PDF로 저장

출력의편의성을위해레시피,리포트및감사트레일로그는 PDF로저장할수있습니다.
1. 내보내기할파일열기("펌프에로그인"페이지132참조)

그림 54 -PDF로 저장

2. ‘PDF로저장’버튼클릭.

i
리포트 생성 시 FDA 21CFR Part 11 규정의 준수를 활성화 했다면, 두 번째 승인
을 위해 비밀번호를 입력해야 합니다.첫 번째 승인을 했던 사용자와 동일하지 않은
사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오("첫 번째 사용자 배치 승인" 페이지81 참
조).
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그림 55 -요청 시 원하는 장소에 파일 저장.

i 워터마크를 포함하는 PDF 형식은 변경할 수 없습니다.



A

그림 56 -PF7+배치 리포트 예제(USB감열식 프린터가 아니라 NetTools에서 출력됨.)

A
리포트작성시 FDA 21CFR Part 11규정의준수가활성화되면리포트

의값이표시됩니다.
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27펌프 사양

표 33 -펌프 사양

사양 등급

작동환경 실내에서만사용

적합성 건조한생명공학및제약제조환경

작동온도 5°C~40 C (41°F~104°F)

보관온도 -40°C~70°C(-40°F~158°F)

습도(비응축) 31℃ (88℉) 80%에서 40℃ (104℉50%까지선형으로감소

최대고도 2000m(6560ft)

공급전압 100-120V/200-240V 50/60Hz 1pH

최대전압변동 공칭전압의 +/-10%.

소비전력 140VA

전체부하전류 <0.6A@ 230V; <1.25A @ 115V

퓨즈정격 세라믹, 5x20mm, 2.5A, 250 VAC,시간지연형

설치범주

(과전압법주)
II

오염등급 2

보호클래스 IP32 ~ BS EN 60529

음량 < 70dB (A) @ 1m

제어비 /400rpm (370: 1), PF7 + 30- 600rpm(570: 1)

최대속도 PF7 400rpm, PF7+ 600rpm

중량 PF7 12.5kg(27lb 10oz), PF7+ 10.9kg(24lb)

USB (PF7+) 4 x유형 A USB 2.0고속 500mA

USB (PF7) 2 x유형 A USB 2.0고속 500 mA



표 33 -펌프 사양

사양 등급

Ethernet (PF7+)

RJ45 10/100 Mbps
(펌프에서내보내기만하는경우,사용을제어하지않습니
다.EtherNet/IP™과함께사용할수없습니다.PROFINET과함께사용할
수없습니다).

QC14 펌프헤드 사용 설명서가 포함된 PF7/PF7+ 연동 필터 147

KO
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN
EN

EN



148 QC14 펌프헤드 사용 설명서가 포함된 PF7/PF7+ 연동 필터

28구성 재질

표 34 -구성 펌프 재질

구성품 재질

키패드 폴리에스테르

HMI화면 폴리카보네이트

케이싱 양극화알루미늄, EN AW-6060 T66

측면내부패널 ABS (아크릴로니트릴부타디엔스티렌)

측면외부패널 양극화알루미늄

발받침 실리콘고무

로터샤프트 스테인레스강 ANSI 304

표 35 -구성 펌프헤드 재질

구성품 재질

펌프헤드케이싱 양극화알루미늄 EN AW-5754

롤러 스테인레스강 ANSI 304

튜브브릿지 양극화알루미늄 EN AW-5754

튜브브릿지핑거 하드아노다이징(패임및긁힘방지)

튜브잠금 ABS (아크릴로니트릴부타디엔스티렌)

액세스트레이 ABS (아크릴로니트릴부타디엔스티렌)

튜브브릿지및액세스트레이에안전스위치장착 근접스위치및네오디뮴자석



28.1치수

A

B C

D

표 36 -펌프 치수

A B C D

mm inch mm inch mm inch mm inch

207 8.16 280 11.02 218 8.59 300 11.81
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29예비 부품과 부속품

WMFTG가 시험하고 승인한 것 이외의 예비 부품이나 튜브를 펌프에 장착하지 마십
시오.그로 인해 발생할 수 있는 신체 상해나 재산상의 손해에 대해서는 책임지지 않
습니다.

표 37 -Accusil 플래티넘 경화 튜브 주문 코드

보어 / mm (in) 벽 두께 / mm (in) 길이 / m (ft) 부품 코드

0.5 (1⁄50) 1.6 (1⁄16)
10 (32.8) 84-103-005

150 (492.1) 84-104-005

0.8 (1⁄32) 1.6 (1⁄16)
10 (32.8) 84-103-008

150 (492.1) 84-104-008

1.2 (3⁄64) 1.6 (1⁄16)
10 (32.8) 84-103-012

150 (492.1) 84-104-012

1.6 (1⁄16) 1.6 (1⁄16)
10 (32.8) 84-103-016

150 (492.1) 84-104-016

3.2 (1⁄8) 1.8 (1⁄14)
10 (32.8) 84-103-032

150 (492.1) 84-104-032

4.8 (3⁄16) 2.0 (10⁄127)
10 (32.8) 84-103-048

125 (410.1) 84-104-048

6.0 (6⁄25) 2.1 (10⁄127)
10 (32.8) 84-103-060

90 (290.3) 84-104-060

8.0 (5⁄16) 2.2 (2⁄23)
10 (32.8) 84-103-080

65 (213.2) 84-104-080

표 38 -펌프 제품 코드

설명 Partcode

PF7+/PF7풋페달스위치 88-210-040

충진스탠드 88-200-200



표 38 -펌프 제품 코드

설명 Partcode

PF7+연동충진기 91-068-14X*

유닛 1개용 PF7+ IQOQ프로토콜 74-156-440

PF7+ IQOQ실행 74-156-431

PF7+ IQOQ추가유닛 74-156-442

PF7연동충진기 91-060-00X*

유닛 1개용 PF7 IQOQ프로토콜 74-156-443

PF7 IQOQ실팽 74-156-444

FlexFeed 15 92-160-000

FlexFeed 20 92-170-000

FlexFeed 30 현지영업소에문의

고급충진키트 (최대 30R바이알) 88-208-00X*

고급충진키트 (50R-100R바이알) 88-208-10X*

무선클린룸키보드 88-100-001

현장 교체 가능 부품

PF7+/PF7용 QC14펌프헤드 87-068-000

PF7+/PF7용 QC14튜브브릿지 87-068-047

QC14전체튜브잠금세트 87-068-500

QC14교체용액세스트레이 87-068-055

최대 30R의고급충진키트용중량팬세트 87-208-100

*X는 "플러그옵션"다음페이지의플러그옵션중하나를나타냅니다.
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표 39 -플러그 옵션

U:영국주전원플러그

E: EU주전원플러그

A:미국주전원플러그

K:호주주전원플러그

R:아르헨티나주전원플러그

C:스위스주전원플러그

D:인도/남아프리카주전원플러그

B:브라질주전원플러그

J:이스라엘주전원플러그



30펌프 유지보수(세척 포함)
30.1서비스

펌프 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다.임의로 수리를 하는 경우
제품의 손상을 초래할 수 있으며 보증이 적용되지 않습니다.

서비스를 받으려면 WML이 승인한 서비스 센터에 장치를 반송하십시오.시스템에 포함된 경우 펌프헤드의
계획된 유지보수 지원을 포함하여 기타 모든 추가 서비스 요건에 대해서는 가장 가까운 WMFTG 또는
Flexicon대리점에문의하십시오.

WML이 승인한 서비스 센터에 반송하기 전에 해야 할 일:
• 펌프를 깨끗하게 청소하고 오염물질을 제거하십시오.
• 이를 확인하는 신고서는 물품을 반송하기에 앞서 당사로 먼저 전송해야 합니

다.영어로 된 전문은 www.wmftg.com/decon에서 확인할 수 있습니다.
기타 언어에 대해서는 WMFTG 웹사이트에서 해당 지역을 선택하시면 확인
하실 수 있습니다.

• 서비스 사용자 차단 해제—서비스 사용자가 차단된 경우, 관리자의 비밀번호
없이 펌프를 복구할 수 없습니다.

• 소프트웨어 또는 하드웨어를 변경하거나 교체하여 검증에 문제가 생기는 경우
에는 저희쪽으로 연락하십시오.

• 레시피 또는 기록 반출—수리 또는 검사 후 반환되는 펌프는 출고 시의 기본값
으로 설정됩니다.당사는 데이터 손실에 따른 책임을 지지 않습니다.

30.2세척

가드 또는 트랙을 열거나 위치 지정, 탈거 또는 유지보수 작업을 수행하기 전에 반드
시 펌프 후면의 소켓에서 공급 전원 케이블을 분리하여 펌프로의 전원 공급을 차단해
야 합니다.

펌프헤드세척전에튜브브릿지와튜브를분리하십시오.
펌프헤드 하단에는 마그네틱 스위치가 달린 이동식 액세스 트레이가 있습니다.이 트레이는 펌프헤드 내부
에쉽게액세스할수있도록세척전에제거할수있습니다.
펌프헤드를 다시 가동하기 전에 액세스 트레이가 올바르게 재장착 되었는지 확인하십시오.그렇지 않으면
펌프가작동하지않습니다.
튜브잠금과액세스트레이는감마선조사와오토클레이브가가능합니다.
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세정제 사용 시 안전 보건 자료 (SDS)의 모든 주의사항을 준수해야 합니다.

표 40 -사용 가능 세정제

에틸알코올 70%

포름알데히드를포함한표면살균제

주사용증류수(WFI)의과산화수소 6%농도



3119 문제 해결
펌프를 켰을 때 디스플레이 화면에 아무것도 나타나지 않으면, 다음 사항을 확인하십시오.
• 펌프에대한입력전원이사용가능한지점검합니다.
• 콘센트(있는경우)의퓨즈를점검합니다.
• 전압선택기의위치를점검합니다.
• 펌프후면의전원스위치를점검합니다.
• 펌프뒤쪽스위치판중앙의퓨즈홀더에있는퓨즈를점검합니다.아래의그림과같이퓨즈홀더를제

거합니디:

그림 57 -퓨즈 홀더 제거 방법

펌프는 운전되지만 유체 이송량이 적거나 전혀 없으면 다음 사항을 확인하십시오.
• 펌프에유체가공급되는지점검합니다.
• 라인의꼬이거나막힌부분을점검합니다.
• 라인의밸브가열렸는지확인합니다.
• 튜브가펌프헤드에있는지점검합니다.
• 튜브가갈라지거나터졌는지점검합니다.
• 올바른벽두께튜브를사용중인지점검합니다.
• 회전방향을확인합니다.
• 선택한튜브에대하여올바른튜브브릿지를장착했는지확인합니다.
• 로터채널에튜브가겹치지않는지확인합니다.
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323 보증
Watson-Marlow Limited(이하 "Watson-Marlow")는이제품이정상적으로사용하고서비스하는경우선적
날짜로부터 5년동안재료와작업자기량측면에서결함이없을것임을 Flexicon을대신하여보증합니다.
Watson-Marlow의 제품 구입으로 발생하는 배상 청구에 대한 Watson-Marlow의 단독 책임과 고객의 배타
적인구제는 Watson-Marlow의재량으로수리,교체및적용가능한경우환불입니다.
서면으로달리합의한경우를제외하고,앞서언급한보증은제품을판매한국가로제한됩니다.
Watson-Marlow의 어떤 직원,대리인 또는 대표자도 Watson-Marlow의 임원이 서면으로 작성하고 서명하
지않은한앞에명시한보증이외의보증에 Watson-Marlow를구속시킬권한이없습니다.Watson-Marlow
는제품이특정목적에적합하다는보증을하지않습니다.
어떤경우에도:

i. 고객의배타적인구제에대한비용이제품의구입가격을초과할수없습니다.
ii. Watson-Marlow은 피해가 발생하더라도 그리고 Watson-Marlow가 해당 피해의 가능성을 조언한 경

우에도특수한,간접적인,우연한,파생적인또는전형적인피해에대해책임지지않습니다.

Watson-Marlow는 다른 제품, 기계, 건물 또는 재산에 야기된 피해나 부상을 포함하여 직/간접적으로
Watson-Marlow제품과 관련된 또는 제품 사용으로 발생한 손실,피해 또는 비용에 대해 책임지지 않습니
다.Watson-Marlow는 이익 상실,시간 손실,불편,펌핑 대상 제품의 손실 및 생산 손실을 포함하되 이에 국
한되지않고결과적인피해에대해책임지지않습니다.
이 보증은 Watson-Marlow에 대해 제거, 설치, 운반 비용 또는 보증 청구와 관련하여 발생할 수 있는 다른
비용의부담을의무화하지않습니다.
Watson-Marlow는반품한물품의선적피해에대해책임지지않습니다.

32.1조건
o 사전에 예약한 제품을 Watson-Marlow 또는 Watson-Marlow가 승인한 서비스 센터에 반품해야 합니

다.
o 모든 수리 및 수정은 Watson-Marlow 또는 Watson-Marlow가 승인한 서비스 센터에 의해, Watson-

Marlow가 서면으로 명시적으로 허가했거나 Watson-Marlow관리자 또는 중역이 서명한 후에 수행했

어야합니다.
o 제어또는시스템연결은 Watson- Marlow의권고에따라수행해야합니다.

32.2예외사항
o 튜브와펌핑엘레멘트를포함한소모품은제외합니다.
o 펌프헤드롤러는제외합니다.
o 정상적인 마모 또는 합리적이고 적절한 유지보수 부족에 의해 필요하게 된 수리나 서비스는 제외합니

다.
o Watson-Marlow의판단으로남용또는오용되었거나악의적또는우발적인피해또는부주의에노출된

제품은제외합니다.
o 전기서지에의해야기된고장은제외합니다.
o 올바르지않거나표준이하의시스템배선으로인한고장은제외됩니다.
o 화학적공격에의한피해는제외합니다.
o 누액감지기같은보조장치는제외합니다.
o 자외선또는직사광선에의해야기된고장.
o Watson-Marlow제품을분해하려는시도가있는경우제품보증이무효가됩니다.
Watson-Marlow는언제든지이조항과조건을수정할권리가있습니다.



33펌프 반품
• 펌프를깨끗하게청소하고오염물질을제거하십시오.
• 이를 확인하는 신고서는 물품을 반송하기에 앞서 당사로 먼저 전송해야 합니다.영어로 된 전문은

www.wmftg.com/decon에서 확인할 수 있습니다.기타 언어에 대해서는 WMFTG 웹사이트에서 해
당지역을선택하시면확인하실수있습니다.

• 서비스사용자차단해제—서비스사용자가차단된경우,관리자의비밀번호없이펌프를복구할수
없습니다.

• 소프트웨어또는하드웨어를변경하거나교체하여검증에문제가생기는경우에는저희쪽으로연락
하십시오.

• 레시피또는기록반출—수리또는검사후반환되는펌프는출고시의기본값으로설정됩니다.당사
는데이터손실에따른책임을지지않습니다.
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34제조업체 이름 및 주소
WMFTG
Falmouth, Cornwall
TR11 4RU
UK
전화: 032-820-3973
팩스: 032-820-3973
이메일: info@wmftg.kr
www.wmftg.com/Flexicon



35상표
Asepticsu및 Accusil은등록상표입니다.
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36버전 이력

표 41 -버전 이력

문서 번호 날짜 참고

m-pf7-pf7+-en-00 06/2021 초안으로첫번째발행

m-pf7-pf7+-en-01 27/07/2021

최종본으로첫번째발행.
l 용어에대한일반업데이트.

l ‘NetTools언어구성’섹션추가.

l 최신인증서로호환성섹션업데이트.

l 불러온데이터필드테이블추가.
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